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1 Einleitung
Die Untersuchung mechanischer Gewebeeigenschaften ist in Form der manuellen
Palpation oder Abtastung eines der a¨ltesten Diagnoseverfahren der Medizin. Der
Untersuchende nutzt dabei die Tatsache aus, dass gewisse Krankheitsbilder die me-
chanischen Eigenschaften des betroffenen Gewebes vera¨ndern. Das Potential der
Abtastung wird maßgeblich durch die Fa¨higkeiten des Untersuchenden bestimmt,
weshalb an einer Vielzahl von Ansa¨tzen gearbeitet wird, um mechanische Gewebeeigen-
schaften technisch zu erfassen und abzubilden [Park11]. Der Palpation sehr a¨hnliche
Verfahren erzeugen quasi-statische Deformationen durch mechanischen Druck oder
Ultraschall und bilden diese anschließend sonographisch oder mit Hilfe der Magnet-
resonanztomographie (MRT) ab [Ophi91; Nigh01; Radi08; McDa08]. Durch Vergleich
mit Referenzgewebe ko¨nnen aus der resultierenden Deformation lokale Festigkeits-
unterschiede aufgefunden und ggf. weiter klassifiziert werden. Wie die Abtastung
beno¨tigen diese Verfahren einen direkten Zugang und sind daher auf oberfla¨chennahes
Gewebe beschra¨nkt.
Das menschliche Gehirn ist durch den Scha¨del geschu¨tzt und verhindert einen direkten
Zugang. Dennoch ist zu erwarten, dass auch Erkrankung des Gehirns die mechanischen
Gewebeeigenschaften beeinflussen.
Die meisten Erkenntnisse u¨ber das mechanische Verhalten von Hirngewebe stammen
aus Untersuchungen an entnommenem Material (in vitro). Die Artikel von Cheng et
al. und Chatelin et al. geben einen guten U¨berblick u¨ber die materialwissentschaftli-
chen Untersuchungen und Ergebnisse von in vitro Proben [Chen08; Chat10]. Durch
uneinheitliche Probenpra¨paration, Untersuchungsbedingungen und Modellannahmen,
welche die Ergebnisse wesentlich beeinflussen, weisen die Literaturangaben fu¨r Hirn-
gewebeparameter eine weite Streuung u¨ber mehrere Gro¨ßenordnungen auf. Zudem ist
die U¨bertragbarkeit von in vitro Ergebnissen auf in vivo Eigenschaften umstritten
[Metz70; Gefe04; Hrap08; Chat10].
In wenigen Studien wurden materialwissenschaftliche Untersuchungen in vivo am ge-
o¨ffneten Scha¨del von Tieren vorgestellt [Le1895; Metz70; Mill00]. Unter der Annahme
der U¨bertragbarkeit fu¨r den Einsatz am Menschen [Schi09], sind diese Methoden
aufgrund der hohen Invasivita¨t auf unausweichliche Eingriffe beschra¨nkt und nicht zu
reinen Forschungszwecken geeignet.
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Die bislang einzige Methode zur nichtinvasiven Untersuchung der Festigkeit des Ge-
hirns in vivo wird Magnetresonanz-Elastographie (MRE) genannt [Muth95; Muth96].
Dabei werden u¨ber eine Bissplatte oder eine vibrierende Unterlage Scherwellen im Kopf
erzeugt und die Wellenausbreitung durch das Gehirn mit Hilfe der MRT aufgezeich-
net. Mit Inversionsalgorithmen kann die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Scherwelle
extrahiert werden, aus der wiederum der komplexe Schubmodul G∗ berechnet werden
kann [Glas12]. Da fu¨r die Lo¨sung dieses inversen Problems eine Reihe vereinfachende
Modellannahmen notwendig sind [Doyl12], variieren die in der Literatur beschriebenen
Werte fu¨r Hirngewebe erheblich [Gree08; Krus08; Glas12]. Die ra¨umliche Auflo¨sung
der MRE betra¨gt im Allgemeinen rund ein Drittel bis ein Fu¨nftel der nativen MRT-
Auflo¨sung und kann durch Anregung mit ho¨heren Frequenzen verbessert werden.
Fu¨r Messungen am Kopf muss die stark da¨mpfende Wirkung der Hirnflu¨ssigkeit
und der Kopfhaut beru¨cksichtigt werden, welche mit steigender Frequenz ebenfalls
zunimmt [Mari10; Fran54]. Aufgrund des umgebenden harten Scha¨dels sind außerdem
immer nur a¨ußere Anregungen mo¨glich, sodass mit der MRE realistisch nur globale
Informationen gesammelt werden ko¨nnen.
Zum Versta¨ndnis von Krankheitsverla¨ufen und der Fru¨herkennung von neurodegenera-
tiven Erkrankungen, beispielsweise den Fru¨hstadien der Alzheimerkrankheit [Braa91],
wa¨re eine verbesserte Auflo¨sung hilfreich.
Neben der Krankheitsdiagnose ist die detaillierte Kenntnis mechanischer Parameter
von (gesundem) Hirngewebe fu¨r Computersimulationen von großer Bedeutung [Mill11].
Geeignete Modelle ko¨nnten zu einem besseren Versta¨ndnis der Vorga¨nge bei Scha¨del-
Hirn-Traumata fu¨hren [Ho09; Mean14], zur Untersuchung von Krankheitsmechanismen
genutzt werden [Chen11] und wichtige Daten fu¨r die Operationsplanung und computer-
assistierte Neurochirurgie (Telerobotik) liefern [Mill00].
In dieser Arbeit wird eine neuartige, nichtinvasive Methode zur Untersuchung visko-
elastischer Eigenschaften von Hirngewebe in vivo vorgestellt. Die spezielle Kon-
struktion aus hartem Scha¨del und weichem Gehirn wurde genutzt, um den aus
der Rheologie bekannten Kriechversuch auf eine Messung von Hirneigenschaften zu
u¨bertragen. Durch Absenkung des Kopfes um bis zu drei Millimeter wurde das Kra¨fte-
gleichgewicht aus wirkender Gravitationskraft und Ru¨ckstellkra¨ften des Gewebes fu¨r
kurze Zeit gesto¨rt. Als Reaktion auf diese innere Anregung folgte das System mit einer
gewebeabha¨ngigen Deformation in einen neuen Gleichgewichtszustand. Nach beendeter
Absenkung fand eine Ru¨ckdeformation in den Ausgangszustand statt, welche ebenfalls
durch die viskoelastischen Eigenschaften gepra¨gt wurde. Die Bewegungsmuster der
erzeugten Relativbewegungen zwischen verschiedenen Teilen des Gehirns und dem
Scha¨del enthielten so implizit Informationen u¨ber mechanische Eigenschaften und
wurden mit Hilfe eines MR-Tomographen ortsaufgelo¨st abgebildet. Eine qualitative
Analyse war anschließend ohne weitere Modellannahmen mo¨glich.
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Zur Durchfu¨hrung wurden drei Prototypen entwickelt und gebaut, durch die eine
Kopfabsenkung innerhalb eines MR-Tomographen ermo¨glicht wurde. Durch geeig-
nete Synchronisation konnte mit Hilfe einer bewegungssensitiven MRT-Sequenz die
erzeugte Deformation und Ru¨ckdeformation untersucht werden.
Das Verfahren wurde zum Patent angemeldet (WO2013104755 A1) [Pat13] und der
Ethik-Kommission der medizinischen Fakulta¨t Bonn vorgelegt, die gegen die geplanten
Messungen keine Bedenken erhob. Die mit dem Ethikantrag erarbeitete Probanden-
information ist im Anhang A.1 zu finden.
Mehrfach verwendete medizinische und materialwissenschaftliche Fachbegriffe sind in
dieser Arbeit kursiv gedruckt und werden im Glossar erla¨utert.
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2 Theoretische Grundlagen
Dieses Kapitel beginnt mit einer kurzen Einfu¨hrung in die Anatomie des Kopfes mit
besonderem Augenmerk auf die mechanische Konstruktion. Der interessierte Leser
sei daru¨ber hinaus an Lehrbu¨cher der Anatomie oder Neuroanatomie verwiesen, z.B.
[Prom].
Anschließend werden die grundlegenden Konzepte der Rheologie und deren Anwen-
dungsbereiche beschrieben, welche den Bezug auf die Untersuchung viskoelastischer
Eigenschaften des Gehirns erkennen lassen.
Im dritten Teil werden die physikalischen Grundlagen der Magnetresonanztomo-
graphie erla¨utert, welche im Rahmen dieser Arbeit als bildgebendes Verfahren genutzt
wurde.
2.1 Anatomie des Kopfes
2.1.1 Grundlagen
Das menschliche Gehirn ist der Teil des Zentralnervensystems, der sich im kno¨chernen
Scha¨del befindet, und kann grob in vier Abschnitte unterteilt werden (Abbildung
2.1):
• Großhirn (Telencephalon)
• Zwischenhirn (Diencephalon)
• Hirnstamm (Truncus cerebri), bestehend aus Mittelhirn (Mesencephalon), Bru¨cke
(Pons) und verla¨ngertem Mark (Medulla oblongata)
• Kleinhirn (Cerebellum)
Das Großhirn wiederum wird sagittal in zwei Ha¨lften unterteilt. Die beiden sogenann-
ten Hemispha¨ren sind u¨ber den Balken (Corpus callosum) miteinander verbunden.
Die Oberfla¨che der Hemispha¨ren wird durch zahlreiche Windungen (Gyri) und Furchen
(Sulci) konturiert, welche zur Vergro¨ßerung der Oberfla¨che dienen.
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Abbildung 2.1: Sagittalschnitt durch das Gehirn. Das Gehirn kann in vier Bereiche
unterteilt werden: Großhirn, Zwischenhirn, Hirnstamm und Kleinhirn. Das Großhirn wird
sagittal in zwei Hemispha¨ren unterteilt, welche u¨ber den Balken miteinander verbunden
sind. Die Oberfla¨che ist durch Windungen und Furchen konturiert. Im Inneren des Gehirns
befindet sich das Ventrikelsystem, in dem die CSF gebildet wird. (Quelle: [Gray], Abb. 715)
Graue und weiße Substanz
Beim Hirngewebe kann aufgrund seiner Zusammensetzung zwischen grauer und
weißer Substanz unterschieden werden. Die graue Substanz besteht u¨berwiegend
aus Zellko¨rpern von Neuronen und Gliazellen, die untereinander neuronale Netze
bilden. Sie befindet sich im a¨ußeren Bereich – der Großhirnrinde – sowie inneren
Kerngebieten – den Basalkernen. Die weiße Substanz wird durch die Fortsa¨tze von
Neuronen (Axone) gebildet und dient als Verbindung verschiedener Areale. Die weiße
Fa¨rbung entsteht durch Fett in Myelinscheiden, welche als elektrische Isolation der
Neuronen dienen. Der Balken sowie der innere Teil des Gehirns bestehen aus weißer
Substanz.
Hirnha¨ute, CSF und Ventrikel
Das Gehirn wird von drei Hirnha¨uten (Meningen) umgeben (vgl. Abbildung 2.2). Die
innere Schicht wird von der Pia mater gebildet, eine direkt mit der Oberfla¨che des
Gehirns verwachsene Haut aus zartem Bindegewebe. Sie ist impermeabel und folgt
allen Furchen der Oberfla¨che bis in die Tiefe.
Die a¨ußere Schicht wird Dura mater genannt und liegt mit ihrer Außenseite dem
Scha¨delknochen innen direkt an. Sie besteht aus straffem, faserreichen Bindegewebe
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und beinhaltet die veno¨sen Blutleiter des Gehirns, z.B. den Sinus sagittalis superior.
Auf der Innenseite bildet die Dura mater Duplikaturen aus: Die Falx cerebri ist eine
Duraplatte, welche zwischen den Großhirnhemispha¨ren liegt und bis fast zum Balken
reicht. Eine weitere Duplikatur ist das Tentorium cerebelli, das als Trennung zwischen
Großhirn und Kleinhirn dient. Die Dura mater unterteilt so den Scha¨delinnenraum
und gibt dem Gehirn Halt.
Die mittlere Hirnhaut heißt Arachnoidea. Sie liegt der Dura mater innen an oder
bildet Wo¨lbungen in sie hinein (Pacchioni-Granulationen). Sie besteht aus lockerem,
weißem Bindegewebe und gibt der
”
Spinngewebshaut“ ihren Namen. Arachnoidea und
Pia mater sind mit zahlreichen bindegewebigen Ba¨lkchen verbunden, die das Gehirn
vor u¨berma¨ßiger Bewegung schu¨tzen. Die Arachnoidea u¨berbru¨ckt im Gegensatz zur
Pia mater die Furchen in großem Bogen, sodass zwischen den beiden Ha¨uten ein
Zwischenraum entsteht, der Subarachnoidalraum. Pia mater und Arachnoidea werden
zu den weichen Hirnha¨uten (Leptomeninx) zusammengefasst, wa¨hrend die Dura mater
auch harte Hirnhaut (Pachymeninx) genannt wird.
Im Inneren des Gehirns befindet sich das Ventrikelsystem (innerer Liquorraum) in
dem der Liquor cerebrospinalis (kurz: CSF ) hauptsa¨chlich gebildet wird und zirkuliert.
Durch O¨ffnungen kann die CSF in den Subarachnoidalraum (a¨ußerer Liquorraum;
Gehirn und Ru¨ckenmark) abfließen und wirkt zwischen den gefalteten Hirnha¨uten als
”
Flu¨ssigkeitskissen“ zum Schutz vor Sto¨ßen [Wyci47]. Die Resorption der CSF in das
veno¨se Gefa¨ßsystem erfolgt entlang der Abga¨nge der Spinalnerven (Wirbelsa¨ule) oder
in den Pacchioni-Granulationen.
2.1.2 Natu¨rliche Bewegungen im Gehirn
Das Gehirn wird u¨ber ein komplexes Arteriennetz mit frischem, sauerstoffreichem
Blut versorgt. Der Abtransport von Stoffwechselprodukten und Kohlendioxid erfolgt
u¨ber ein ebenso komplexes Venennetz [Ito05]. Neben dieser Zirkulation gibt es drei
Arten von pulsierender Bewegung im Gehirn:
1. Aufgrund des Herzschlages und der damit einhergehenden Blutdruckvariation
schwankt der Blutfluss mit dem Puls. Diese Pulsation bewirkt die gro¨ßte Varia-
tion [Wags11].
2. Die Atmung fu¨hrt zu einer Pulsation mit der Atemfrequenz [Ra1811].
3. Die spontane Erweiterung und Verengung der Gefa¨ße wird Vasomotorik genannt
und hat eine von Atmung und Herzschlag unabha¨ngige Frequenz.
Die Pulsationen fu¨hren zu einer Stro¨mung der CSF von Produktionsort (u¨ber-
wiegend Ventrikel) nach Resorptionsort (u¨berwiegend Spinalkanal und Pacchioni-
Granulationen) [DiCh64; Sher86; Grei93; Grei96].
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Abbildung 2.2: Hirnha¨ute und CSF. Dem Gehirn liegt die Pia mater direkt auf und folgt
in alle Furchen. Die Dura mater liegt dem Scha¨delknochen innen an und bildet die Falx
cerebri als Trennung zwischen den Hemispha¨ren aus. Die Arachnoidea ist der Dura mater
innen anliegend und mit der Pia mater u¨ber schwammartiges Bindegewebe verbunden.
Zwischen Arachnoidea, welche die Furchen weit u¨berbru¨ckt, und der Pia mater bildet sich
der sogenannte Subarachnoidalraum, welcher mit CSF gefu¨llt ist und als Polster wirkt.
Durch Einwo¨lbungen der Arachnoidea in die Dura mater, die Pacchioni-Granulationen, wird
die CSF resorbiert. (Quelle: [Gray], Abb. 1196)
2.1.3 Biomechanische Eigenschaften
Die Ergebnisse von Messungen biomechanischer Eigenschaften der verschiedenen
Gewebearten des Kopfes variieren u¨ber mehrere Gro¨ßenordnungen. Diese Uneinigkeit
entstammt der Schwierigkeit der Messung dieser Eigenschaften durch Verwendung
unterschiedlicher Techniken, uneinheitlicher Pra¨parationen (bei in vitro Material)
und verschiedenen Auswertungsmodellen. Eine gute U¨bersicht u¨ber die verwendeten
Techniken und die gewonnenen Ergebnisse ist in den Artikeln von Cheng et al. und
Chatelin et al. zu finden [Chen08; Chat10].
Generell la¨sst sich sagen, dass Gehirngewebe ein komplexes, mehrphasiges Material
ist, da es aus verschiedenen Zelltypen besteht und ein sehr komplexes Blutgefa¨ßsystem
beinhaltet. Mechanisch gesehen handelt es sich um sehr weiches Gewebe, dessen Ver-
halten nichtlinear-viskoelastisch ist [Bils11; Chen11]. Bei oszillatorischen Anregungen
zeigen extrahierte Kenngro¨ßen zudem eine starke Frequenzabha¨ngigkeit [Feng13].
Die Pia mater verha¨lt sich deutlich steifer als Hirngewebe und hat eine vielfach
geringere Zugfestigkeit als die Dura mater [Aime04; VanN81].
Die CSF ist eine klare Flu¨ssigkeit, deren Dichte und Viskosita¨t im Vergleich zu Wasser
leicht erho¨ht sind [Omma68].
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Die Dichte von diversen Gewebearten sind in Tabelle 2.1 zusammengefasst. Graue
und weiße Substanz zeigen keine signifikanten Unterschiede in der Dichte [Barb70].
Gewebeart Dichte in g/cm3
Scha¨delknochen 1,807± 0,010
Dura mater 1,133± 0,010
Pia mater/Arachnoidea 1,171± 0,077
CSF 1,007± 0,009
graue/weiße Substanz 1,081± 0,003
Tabelle 2.1: Dichte von Gewebearten des Kopfes. Quelle: [Barb70]
2.1.4 Krankheiten mit Bezug zu mechanischen Eigenschaften
Hydrocephalus und Ha¨matome
CSF -Produktion, Abfluss aus den Ventrikeln und -Resorption befinden sich in einem
gesunden Gehirn im Gleichgewicht. Ist dieses durch erho¨hte Produktion, bzw. Abfluss-
oder Resorptionsverringerung gesto¨rt, kommt es zur Vergro¨ßerung der Ventrikel auf-
grund einer CSF -Ansammlung, Hydrocephalus genannt. Da der Raum innerhalb des
Scha¨dels unvera¨ndert bleibt, geht mit der Vergro¨ßerung der Ventrikel eine Verdichtung
des Hirngewebes einher [Chen11].
Blutungen innerhalb des Scha¨dels verhalten sich mechanisch a¨hnlich wie der Hydro-
chephalus: Die Ansammlung von Blut fu¨hrt zu Verdra¨ngung und Verdichtung des
benachbarten Hirngewebes.
Hirntumore
Es gibt eine Vielzahl verschiedener Hirntumore, welche z.B. aufgrund der Art des
Wachstum (verdra¨ngend oder infiltrativ) oder ihrer Dignita¨t klassifiziert werden ko¨n-
nen. Xu et al. haben mit Hilfe der MRE gezeigt, dass sich mechanische Eigenschaften
ausgewa¨hlter Tumorarten zu denen weißer Substanz unterscheiden [Xu07].
9
2 Theoretische Grundlagen
Multiple Sklerose und neurodegenerative Erkrankungen
Bei Multipler Sklerose (MS) handelt es sich um chronische Entzu¨ndungen der Myelin-
scheide. Wu¨rfel et al. haben bei einer MRE -Untersuchung von MS festgestellt, dass
sich die Viskoelastizita¨t des Gehirngewebes dadurch signifikant reduziert [Wuer10;
Schr12]. Die Ursache von MS ist bislang ungekla¨rt.
Erkrankungen mit dem Verlust von Nervenzellen werden als neurodegenerativ be-
zeichnet und beeinflussen zwangsla¨ufig die mechanischen Eigenschaften. Prominente
Vertreter sind z.B. die Alzheimer-Krankheit oder die Parkinson-Krankheit. Murphy et
al. haben gezeigt, dass die Alzheimer-Krankheit in einem spa¨ten Stadium zu einer glo-
bal verringerten Festigkeit des Gehirns fu¨hrt [Murp11]. Das Versta¨ndnis von Ursache
und Verlauf vieler neurodegenerativer Krankheiten ist bestenfalls lu¨ckenhaft. Ebenso
fehlt es oftmals an zuverla¨ssigen Methoden zur Fru¨herkennung dieser Krankheiten,
welche von erheblichem Nutzen sein ko¨nnten [Prin11].
Scha¨del-Hirn-Traumata
Verletzungen des Gehirns aufgrund von Beschleunigungen ohne direkte Scha¨digungen
des Scha¨dels werden als Scha¨del-Hirn-Traumata bezeichnet. Sie treten ha¨ufig bei
Unfa¨llen im Straßenverkehr, Sportverletzungen oder Milita¨reinsa¨tzen auf.
Trotz intensiver Forschung ist das genaue Versta¨ndnis der Vorga¨nge, die zu Scha¨del-
Hirn-Traumata fu¨hren noch sehr lu¨ckenhaft [Mean14]. Computersimulationen ko¨nnten
stark zum Versta¨ndnis der mechanischen Vorga¨nge beitragen, jedoch fehlen zur
Erstellung realistischer Modelle zuverla¨ssige mechanische Parameter [Ho09; VanD11]
(vgl. Abschnitt 2.2.3).
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2.2 Einfu¨hrung in die Rheologie
Reale Materialien verhalten sich meist nur auf sehr beschra¨nkten Skalen, unter streng
definierten Bedingungen, oder in manchen Fa¨llen auch gar nicht, wie die physikalischen
Modelle des starren Ko¨rpers, des ideal-elastischen Materials, oder der idealen Flu¨ssig-
keit. Die Rheologie (griechisch: rhe´o¯
”
fließen“ und lo´gos
”
Lehre“) bescha¨ftigt sich mit
dem Fließ- und Deformationsverhalten von Materie. In rheologischen Materialmodellen
werden die idealen Eigenschaften in Form der drei Grundko¨rper – Feder, Da¨mpfer und
Reibelement – miteinander kombiniert und machen reales Materialverhalten beschreib-
und vorhersagbar.
2.2.1 Materialmodelle
Die drei Grundko¨rper
Die ideale Feder reagiert auf eine anliegende Spannung σ0 mit einer instantanen, elasti-
schen Dehnung εel, welche proportional zur anliegenden Spannung ist (vgl. Abbildung
2.3). Die Proportionalita¨tskonstante E heißt Federkonstante oder Elastizita¨tsmodul.
Es gilt das Hookesche Gesetz:
σ0 = E · εel. (2.1)
Liegt die Spannung nicht mehr an, kehrt das sogenannte
”
Hooke-Element“ in seine
Ausgangslage zuru¨ck.
Das
”
Newton-Element“ bildet den idealen Da¨mpfer. Er reagiert auf eine anliegende
Spannung σ0 mit einer Fließbewegung (vgl. Abbildung 2.4). Die Fließgeschwindigkeit
ε˙vis ist hierbei proportional zur anliegenden Spannung, die Proportionalita¨tskonstante
heißt Viskosita¨t η:
σ0 = η · ε˙vis. (2.2)
Fu¨r eine konstante Spannung σ0 gilt somit fu¨r die Dehnung εvis:
εvis =
t
η
· σ0. (2.3)
Irreversible Deformation wird mit dem Reibelement modelliert. Liegt eine anliegende
Spannung σ unterhalb der Fließgrenze σF , verha¨lt sich das ”
St. Venant Element“ wie
ein starrer Ko¨rper und deformiert nicht (εP = 0). U¨bersteigt die Spannung σ die
Fließgrenze σF , kommt es zur plastischen Deformation εP (t) (vgl. Abbildung 2.5). Es
gilt:
εP =
{
0 fu¨r σ < σF
ε(t) fu¨r σ ≥ σF .
(2.4)
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(a) Hooke-Element
t
σ
t
ε
σ0
(b) Deformationsverhalten
Abbildung 2.3: Die Feder oder das
”
Hooke-Element“ ist der Modellko¨rper der idealen
Elastizita¨t und regiert auf eine Spannung σ0 mit einer instantanen Dehnung ε. Bei Entlastung
stellt sich ohne Verzo¨gerung der Ausgangszustand ein.
(a) Newton-Element
t
σ
t
ε
σ0
(b) Deformationsverhalten
Abbildung 2.4: Ideale Viskosita¨t wird durch den Da¨mpfer,
”
Newton-Element“ genannt,
modelliert. Er zeigt eine Fließbewegung so lange eine Spannung anliegt und verbleibt bei
Entlastung in der letzten Stellung.
(a) St.-Venant-Element
t
σ
t
ε
σF
(b) Deformationsverhalten
Abbildung 2.5: Das Reibelement ist der Modellko¨rper der irreversiblen Deformation. Liegt
die Spannung unter der Fließgrenze σF geschieht nichts, ist die wirkende Spannung gro¨ßer,
verha¨lt sich das
”
St.-Venant-Element“ wie eine Flu¨ssigkeit und verbleibt anschließend im
deformierten Zustand.
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Viskoelastizita¨t
Reale Materialien zeigen gleichzeitig sowohl elastische als auch viskose Anteile in ihrem
Verhalten, man nennt sie viskoelastisch. Man unterscheidet zwischen viskoelastischer
Flu¨ssigkeit, welche nach Ende der Belastung eine bleibende Deformation beibeha¨lt,
und viskoelastischem Festko¨rper, der bei Entlastung in den anfa¨nglichen Zustand
zuru¨ck geht. Viskoelastizita¨t kann in einfachster Weise durch Kombination von einer
Feder und einem Da¨mpfer simuliert werden.
Eine Reihenschaltung von Feder und Da¨mpfer ist in Abbildung 2.6 dargestellt und
wird
”
Maxwell-Element“ genannt. Die Dehnung ε setzt sich additiv aus dem elastischen
und dem viskosen Anteil zusammen. Formal gilt:
εel + εvis =
(
1
E
+
t
η
)
· σ0. (2.5)
Da es sich um einen irreversiblen Deformationsprozess handelt, wird mit dem Maxwell-
Element viskoelastische Flu¨ssigkeit simuliert.
Das Verhalten eines viskoelastischen Festko¨rpers la¨sst sich durch Parallelschaltung
einer Feder und eines Da¨mpfers beschreiben, welche durch einen starren Rahmen
miteinander verbunden sind. Wird das sogenannte
”
Kelvin-Voigt-Element“ durch eine
Spannung σ0 belastet, ko¨nnen die beiden Einzelelemente nur gleichzeitig und in selbem
Maße deformiert werden. Dies bedeutet, dass die Feder verzo¨gert auf die Spannung
reagiert, da sie durch den Da¨mpfer gebremst wird. Das Deformationsverhalten folgt
einem exponentiellen Verlauf:
εve =
1
E
(
1− e−Eη t
)
· σ0. (2.6)
Die maximale Deformation εmax wird analog zum Hooke-Element durch den Elastizi-
ta¨tsmodul der Feder E bestimmt.
Bei Entlastung wird das Bestreben der Feder in den Ausgangszustand zuru¨ckzukehren
auch von dem Da¨mpfer verzo¨gert, sodass die Ru¨ckdeformation ebenfalls exponentiell
erfolgt (vgl. Abbildung 2.7).
Zur realistischeren Beschreibung realen Materialverhaltens, ko¨nnen die zuvor ge-
nannten Modellko¨rper beliebig kombiniert werden. Eine ha¨ufig genutzte Kombina-
tion heißt
”
Burgers-Element“ und besteht aus einer Reihenschaltung aus Maxwell-
Element und Kelvin-Voigt-Element. Die Deformation aufgrund einer anliegenden
Spannung setzt sich additiv aus den Einzeldeformationen zusammen (vgl. Abbildung
2.8):
εel + εve + εvis =
(
1
E1
+
1
E2
(
1− e−t/η2/E2)+ t
η1
)
· σ0. (2.7)
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(a) Maxwell-Element
t
σ
t
ε
σ0
(b) Deformationsverhalten
Abbildung 2.6: Viskoelastische Flu¨ssigkeit. Die Reihenschaltung aus Feder und Da¨mpfer
wird
”
Maxwell-Element“ genannt. Die Deformation setzt sich additiv aus dem elastischen
und viskosen Anteil zusammen. Bei Entlastung verbleibt eine irreversible Deformation.
(a) Kelvin-Voigt-Element
t
σ
t
ε
σ0
εmax
(b) Deformationsverhalten
Abbildung 2.7: Viskoelastischer Festko¨rper. Das
”
Kelvin-Voigt-Element“ ist eine Parallel-
schaltung von Feder und Da¨mpfer, die starr miteinander verbunden sind. Bei Belastung wird
die spontane Auslenkung der Feder durch den Da¨mpfer gebremst. Die Deformation verla¨uft
exponentiell bis zur maximalen Deformation εmax, welche durch den Elastizita¨tsmodul der
Feder bestimmt wird. Die Ru¨ckdeformation in den Ausgangszustand wird gleichermaßen
gebremst und verla¨uft ebenfalls exponentiell.
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(a) Burgers-Element
σ0
t
σ
t
ε
(b) Deformationsverhalten
Abbildung 2.8: Realistischeres Materialverhalten. Eine Reihenschaltung von Maxwell-
und Kelvin-Voigt-Element wird
”
Burgers-Element“ genannt. Die Deformation setzt sich aus
den Einzeldeformationen der farblich markierten Elemente zusammen.
Spannungsarten und Spannungstensor
In der bisherigen Beschreibung wurde der Begriff der Spannung σ in Form einer
Dehnung eingefu¨hrt. Spannungen ko¨nnen auch als Stauchung, Scherung oder Torsion
wirken. Die eingefu¨hrten Gleichungen ko¨nnen weiterhin genutzt werden, die jeweili-
gen Proportionalita¨tskonstanten werden u¨blicherweise jedoch anders bezeichnet (z.B.
Schubmodul G). Ebenfalls ist zu beachten, dass Materialien je nach Belastungsart
sehr unterschiedlich reagieren ko¨nnen.
Die Beschreibung des Materialverhaltens verlief bisher eindimensional. Bei inkom-
pressiblen Materialien fu¨hren Dehnungen entlang einer Achse zu Stauchungen ent-
lang der beiden anderen Raumachsen (Querkontraktion). Fu¨r eine exakte Beschrei-
bung von dreidimensionalen Deformationen ist die Verwendung von Spannungs-
tensoren zu empfehlen. Da im Rahmen dieser Arbeit ausschließlich qualitative Ana-
lysen von Deformationen betrachtet werden, wird zur dreidimensionalen mathema-
tischen Beschreibung viskoelastischen Verhaltens z.B. an [Blan60] und [Maco94]
verwiesen.
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2.2.2 Rheologische Untersuchungsmethoden
In Lehrbu¨chern der Rheologie, wie z.B. [Mezg10], findet man drei typische Unter-
suchungsmethoden fu¨r viskoelastische Materialien, welche im Folgenden kurz vorge-
stellt werden.
Kriechversuch Der Kriech- oder Zeitstandversuch untersucht das Materialverhal-
ten durch Analyse der Deformation bei einer vorgegebenen Spannungssprungfunktion.
In den Abbildungen 2.6 bis 2.8 ist somit auf der rechten Seite jeweils das Material-
verhalten im Kriechversuch abgebildet. Das gewu¨nschte Modell wird anschließend an
die gemessene Deformationskurve angepasst und liefert quantitative Werte fu¨r die
genutzten Grundelemente. Die zeitlich verzo¨gerte Deformation und Ru¨ckdeformation
wird auch als Retardation bezeichnet.
Relaxationsversuch Wird eine Deformation oder Deformationsrate vorgegeben
und die dazu beno¨tigte Spannung gemessen, spricht man von einem Relaxations-
versuch (vgl. Abbildung 2.9). Im Falle von ideal elastischem Verhalten bleibt die
beno¨tigte Spannung σ um eine Dehnung ε zu erreichen konstant (vgl. Gleichung
(2.1)). Ideal viskoses Material weist eine Spannungsspitze auf bis die vorgegebene
Dehnung erreicht ist und verbleibt anschließend ohne Spannung in diesem Zustand.
Viskoelastische Materialien zeigen fu¨r vorgegebene Dehnung Relaxationskurven der
Spannung. Im Falle von viskoelastischer Flu¨ssigkeit relaxiert die Spannungskurve
vollsta¨ndig, bei viskoelastischen Festko¨rpern verbleibt eine Gleichgewichts-Spannung.
Eine Quantifizierung kann durch mathematische Beschreibung der Relaxationskurven
erfolgen.
ε0
t1
t
ε
(a) Deformationsvorgabe
σG
t1
A
B
t
σ
(b) Relaxationskurven
Abbildung 2.9: Im Relaxationsversuch wird eine Deformations-Sprungfunktion vorge-
geben und die beno¨tigte Spannung σ gemessen. Nach einer Spannungsspitze relaxieren
viskoelastische Festko¨rper (A) bis zur Gleichgewichtsspannung σG, wa¨hrend viskoelastische
Flu¨ssigkeiten (B) vollsta¨ndig relaxieren und zur Aufrechterhaltung einer Deformation keine
Spannung mehr beno¨tigen. Materialeigenschaften ko¨nnen aus der Form der Relaxationskur-
ven extrahiert werden.
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Oszillationsversuch Viskoelastische Materialien lassen sich auch oszillatorisch
untersuchen. Dabei wird eine sinusfo¨rmige Spannung σ oder Deformation ε vorgegeben
und die Phasenverschiebung δ der jeweils anderen Gro¨ße gemessen (vgl. Abbildung
2.10). Ideal-elastische Materialien weisen keine Phasenverschiebung auf (δ = 0◦), rein
viskoses Verhalten bedeutet δ = 90◦. Fu¨r viskoelastische Materialien gilt 0◦ < δ < 90◦.
Es ist zu beachten, dass eine gemessene Phasenverschiebung nur fu¨r eine gewa¨hlte
Oszillationsfrequenz gu¨ltig ist.
σ
εδ
t
Abbildung 2.10: Im Oszillationsversuch wird die Phasenverschiebung δ zwischen Spannung
σ und Deformation ε bei sinusfo¨rmiger Vorgabe einer dieser Gro¨ßen gemessen. Viskoelastische
Materialien liegen in ihrem Verhalten zwischen dem ideal-elastischen (δ = 0◦) und ideal-
viskosen (δ = 90◦) Fall.
2.2.3 Modelle fu¨r Hirngewebe
Das viskoelastische Verhalten von entnommenem Gehirngewebe wurde in einer Viel-
zahl von Studien mit den im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Methoden
untersucht und modelliert [VanD11]. Galford und McElhaney haben das Verhalten von
Gewebeproben der Kopfhaut, Dura mater und Gehirngewebe rheologisch untersucht
und mit dem Burgers-Element modelliert [Galf70].
Die U¨bereinstimmung zwischen Modell und Messung kann durch Verwendung komple-
xerer Materialmodelle verbessert werden, eine Abweichung zum realen Verhalten bleibt
aber dennoch meistens vorhanden. Die Gru¨nde dafu¨r liegen in der vereinfachten Annah-
me von linearem Materialverhalten. Tatsa¨chlich ha¨ngt die Deformation ha¨ufig nicht nur
von der Spannung, sondern auch zusa¨tzlich von der Deformationsrate und -amplitude
ab. Das Hookesche Gesetz findet meist nur Anwendung bei Dehnungen von wenigen
Prozent. Bei gro¨ßeren Deformationen ko¨nnen
”
hyperelastische Materialmodelle“ ver-
wendet werden, welche einen nicht-linearen Zusammenhang zwischen Spannung und
Dehnung beru¨cksichtigen. Zur Beschreibung von Gehirnmaterial wurden beispielsweise
das Mooney-Rivlin-Modell in [Ho07] oder das Fung-, Gent- und Ogden-Modell in
[Rash12] verwendet. Nichtlineare-Modelle die ebenfalls viskose oder plastische Anteile
verwenden sind in [Mill99] und [ElSa08] beschrieben. Allgemein la¨sst sich festhal-
ten, dass komplexere Modelle zwar das Materialverhalten detaillierter modellieren,
jedoch deutlich mehr Parameter beno¨tigen bzw. liefern und dadurch ggf. das System
u¨berparametrisieren und eine Vergleichbarkeit erschweren.
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2.3 Magnetresonanztomographie
Die Magnetresonanztomographie, kurz MRT, ist ein bildgebendes Verfahren der medi-
zinischen Diagnostik. Sie basiert physikalisch auf der Kernspinresonanz, welche im
Folgenden erla¨utert wird. Im Rahmen dieser Arbeit wird nur auf die wichtigsten
Begrifflichkeiten und Grundlagen der MRT eingegangen. Fu¨r ein tieferes Versta¨ndnis
sei an Lehrbu¨cher wie z.B. [Flow12; Reis92; Ko¨ch98] verwiesen.
2.3.1 Kernspinresonanz
Das Proton als Wasserstoffkern besitzt einen Kernspin von ~I = 1/2. Aufgrund seiner
elektrischen Ladung geht damit ein magnetisches Moment ~µ einher. Es gilt:
~µ = γ~~I. (2.8)
Das
”
gyromagnetische Verha¨ltnis“ betra¨gt γ = 2pi · 42,6 MHz/T und ist eine teilchen-
abha¨ngige Konstante.
Befindet sich das Proton in einem a¨ußeren Magnetfeld ~B0 (sei ~B0 = B0 · ~ez), so
ko¨nnen nur zwei diskrete Orientierungen zu ~B0 eingenommen werden: die parallele
(↑) und antiparallele (↓) Ausrichtung (Kern-Zeeman-Aufspaltung). Fu¨r die beiden
Ausrichtungen ergeben sich folgende diskrete Energieniveaus:
E↑/↓ = ∓1
2
γ~B0 (2.9)
Fu¨r einen U¨bergang zwischen den beiden Energieniveaus muss ein Photon mit der pas-
senden Energie ∆E = γ~B0 absorbiert bzw. emittiert werden. Quantenmechanisch ist
die exakt parallele Ausrichtung zu ~B0 nicht erlaubt, sodass es zu einer Pra¨zessionsbewe-
gung des magnetischen Moments ~µ um die ~B0-Achse kommt. Die Pra¨zessionsfrequenz
~ωL wird ”
Larmorfrequenz“ genannt und es gilt:
~ωL = γ · ~B0. (2.10)
Die Besetzung der Energieniveaus erfolgt im thermischen Gleichgewicht nach der
Boltzmann-Statistik:
N↑
N↓
= exp
(
γ~B0
kBT
)
= exp
(
∆E
kBT
)
(2.11)
mit N↑/↓ als Besetzungszahl der Energieniveaus, der Boltzmann-Konstante kB =
1,38 · 10−23 J/K und der Temperatur T .
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E↓
E↑
E
B = 0 B = B0
∆E
Abbildung 2.11: Kern-Zeeman-Effekt. Das Proton kann aufgrund seines Kernspins ~I und
dem damit verbundenen magnetischen Moment ~µ in einem a¨ußeren Magnetfeld ~B0 nur zwei
diskrete Orientierungen einnehmen. Im thermischen Gleichgewicht erfolgt die Besetzung
dieser Energieniveaus nach der Boltzmann-Statistik. Der energetisch gu¨nstigere Zustand E↑
(parallel zu ~B0) wird im Vergleich zum antiparallelen Zustand E
↓ ha¨ufiger besetzt, sodass
sich eine Netto-Magnetisierung ~M0 parallel zu ~B0 bildet. Durch Absorption bzw. Emission
eines Photons mit der Energie ∆E ko¨nnen U¨berga¨nge zwischen den beiden Niveaus induziert
werden.
Die Experimente dieser Arbeit wurden an einem MR-Tomographen mit B0 = 1,5 T
und bei Ko¨rpertemperatur T = 310 K durchgefu¨hrt. Damit betra¨gt ωL = 2pi ·63,9 MHz
und der Boltzmann-Faktor etwa 1+10−5. Pro Gramm Wasser tragen somit ca. 1018
polarisierte Protonen zu einer Netto-Magnetisierung parallel zu ~B0 bei und es kann zu
einer klassischen Betrachtung einer makroskopischen Magnetisierung ~M u¨bergegangen
werden:
~M =
∑
i
~µi. (2.12)
Wird zusa¨tzlich zum statischen Feld ~B0 ein transversales, mit ωL rotieriendes Wech-
selfeld ~BT angelegt ( ~BT (t) = BT · (sin(ωLt) · ~ex + cos(ωLt) · ~ey) ), ko¨nnen U¨berga¨nge
zwischen den beiden Energieniveaus induziert werden. In der klassischen Betrach-
tungsweise bewirkt ~BT , dass der Magnetisierungsvektor ~M spiralfo¨rmig aus der
Gleichgewichtslage herausgedreht wird. Die Einstrahldauer von ~BT bestimmt den
Auslenkungswinkel. Die Einstrahlung des transversalen Wechselfeldes wird HF-Puls
genannt. Wird die Einstrahldauer so gewa¨hlt, dass eine Auslenkung um 90◦ erfolgt,
spricht man von einem 90◦-Puls, entsprechendes gilt fu¨r den 180◦-Puls.
Die rotierende Quermagnetisierung ~Mxy, also die Projektion der Magnetisierung ~M
auf die x-y-Ebene, induziert in einer fu¨r diese Ebene sensitiven Empfangsspule eine
messbare Induktionsspannung.
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2.3.2 Relaxation
Nach der Einstrahlung des Wechselfeldes ~BT befindet sich das Spin-System in einem an-
geregten Zustand. Durch zwei wesentliche Wechselwirkungsarten, mit unterschiedlichen
Zeitskalen, kann das System in den Grundzustand relaxieren.
La¨ngsrelaxation
Die wa¨hrend des HF-Pulses aufgenommene Energie kann u¨ber Wechselwirkung der
Kernspins mit den benachbarten Atomen und externen Feldern an die Umgebung
abgegeben werden. Die Wiederherstellung der z-Komponente der Magnetisierung im
Gleichgewichtszustand M0 erfolgt nach:
Mz(t) = M0 · (1− exp(−t/T1)) . (2.13)
Die charakteristische Zeit T1 wird La¨ngsrelaxationszeit genannt. Historisch begru¨ndet
wird die La¨ngsrelaxation auch als Spin-Gitter-Relaxation bezeichnet.
Querrelaxation
Unmittelbar nach der Anregung durch den HF-Puls pra¨zedieren die einzelnen Kern-
spins in Phase. Diese Phasenkoha¨renz geht dadurch verloren, dass die Kernspins
untereinander wechselwirken (Spin-Spin-Wechselwirkung): Jedes magnetische Moment
~µ bewirkt eine lokale A¨nderung des statischen Feldes ~B0. Die benachbarten Kernspins
befinden sich so in leicht unterschiedlich starken Feldern, wodurch sich auch die
Larmorfrequenzen ~ωL unterscheiden (vgl. Gleichung (2.10)) und das Spinensemble aus-
einander la¨uft. Die Zeitkonstante dieses Prozesses heißt T2- oder Querrelaxationszeit
1.
Es gilt:
Mxy(t) = Mxy(0) · exp(−t/T2). (2.14)
1Die hier eingefu¨hrte T2-Zeit beschreibt den tatsa¨chlichen Signalabfall, welcher neben den Quer-
relaxationsmechanismen auch den gleichzeitig stattfindenden Einfluss der La¨ngsrelaxation be-
ru¨cksichtigt.
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Die Relaxationszeiten T1 und T2 sind materialabha¨ngig. Eine U¨bersicht der Relaxations-
zeiten von einigen Gewebearten ist in Tabelle 2.2 zu finden.
Gewebeart T1 in ms T2 in ms
CSF 2400 160
graue Substanz 920 100
weiße Substanz 780 90
Hirntumor (Meningeom) 400 80
Metastase 1800 85
Fettgewebe 260 80
Tabelle 2.2: Relaxationszeiten T1 und T2 fu¨r einige Gewebearten bei B0=1,5 T. Quelle:
[Ko¨ch98]. Detailliertere Angaben sind z.B. in [Reis92] zu finden.
2.3.3 Spin-Echo
Tatsa¨chlich verla¨uft der Signalabfall meist deutlich schneller, als in Gleichung 2.14
beschrieben wird, da zeitlich konstante Inhomogenita¨ten des a¨ußeren Feldes ~B0 eine
zusa¨tzliche Dephasierung bewirken. Dieser schnellere Signalabfall wird durch die
effektive Zeitkonstante T ∗2 beschrieben.
Mit Hilfe sogenannter Spin-Echos kann die Dephasierung aufgrund zeitlich konstanter
Inhomogenita¨ten ru¨ckga¨ngig gemacht werden [Hahn50]: Kernspins mit lokal ho¨herer
Feldsta¨rke pra¨zedieren schneller, analog fu¨hrt lokal geringere Feldsta¨rke zu niedrigerer
Pra¨zessionsgeschwindigkeit und das Spinensemble la¨uft auseinander. Ein 180◦-Puls
nach der Zeit tE/2 spiegelt das Spin-System entlang der x-Achse. Die zuvor
”
schnelleren“
Spins befinden sich dadurch hinter den
”
langsamen“. Die Feldinhomogenita¨ten, und
damit die Pra¨zessionsgeschwindigkeiten, sind unvera¨ndert, sodass das Spinensemble
rephasiert und nach der Zeit tE ein Echo entsteht, dessen Signalamplitude mit der
Zeitkonstanten T2 abgenommen hat (vgl. Abbildung 2.12). Die Zeit tE wird Echozeit
genannt.
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Abbildung 2.12: Erzeugung von Spin-Echos. Der 90◦-Puls klappt den Magnetisierungs-
vektor ~M in die x-y-Ebene, wo er mit ~ωL oszilliert. Zeitlich konstante Magnetfeldinhomo-
genita¨ten fu¨hren zur Dephasierung des Spin-Ensembles und einem Abfall der Signalamplitude
mit der Zeitkonstanten T ∗2 (rote Kurve). Wird nach der Zeit tE/2 ein 180◦-Puls geschaltet, so
bewirkt dieser eine Spiegelung des Spin-Systems. Die Pra¨zessionsfrequenzen variieren immer
noch gleichermaßen und fu¨hren zu einer Rephasierung zum Zeitpunkt tE . Die Spin-Spin-
Wechselwirkungen ko¨nnen nicht ru¨ckga¨ngig gemacht werden, sodass die Signalamplitude
mit der Zeitkonstanten T2 abfa¨llt (gru¨ne Kurve).
22
2.3 Magnetresonanztomographie
2.3.4 Tomographie
Fu¨r den Einsatz als bildgebendes Verfahren ist es notwendig, das Kernspinsignal
seinem Ursprung im Ko¨rper zuzuordnen. Im Folgenden wird beispielhaft fu¨r jede
Raumrichtung eine andere Kodiermo¨glichkeit vorgestellt.
Selektive Schichtanregung
Eine Anregung des Spin-Systems erfolgt nur im Resonanzfall. Die beno¨tigte Frequenz
ωL ha¨ngt dabei proportional von der Feldsta¨rke B ab (Gleichung (2.10)). Wird dem
statischen Magnetfeld B0 nun in z-Richtung ein Gradientenfeld Gz u¨berlagert, ist die
Resonanzbedingung nur noch fu¨r eine bestimmte z-Position erfu¨llt.
ωL(z) = γ · (B0 +Gz · z) (2.15)
Aus dem gesamten Volumen kann so eine bestimmte Schicht ausgewa¨hlt werden.
Frequenzkodierung
Fu¨r die Kodierung in x-Richtung wird wa¨hrend der Signalauslese ein weiterer Gradient
Gx geschaltet. Das empfangene Signal setzt sich dann aus x-abha¨ngigen Frequenz-
anteilen zusammen, deren Amplituden durch eine Fourier-Transformation ihrer x-
Position zugeordnet werden ko¨nnen.
ωL(x) = γ · (B0 +Gx · x) (2.16)
Phasenkodierung
Nach der Anregung durch einen 90◦-Puls befindet sich das Spin-System in Phase.
Durch ein Gradientenfeld Gy der Dauer tGy wird die Phasenlage ∆φy entlang der
y-Richtung vera¨ndert:
∆φy = γ ·Gy · tGy · y. (2.17)
Nach N -facher Wiederholung der Messung mit verschiedenen, bekannten Gradienten-
sta¨rken Gy und den daraus resultierenden Amplitudensta¨rken kann die Ortsinformation
von N -Positionen rekonstruiert werden.
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Gradientenechos
Neben den zuvor beschriebenen Spin-Echos ko¨nnen Echos auch durch geschickte
Gradientenschaltung erzeugt werden. Dazu wird ein erster Gradient genutzt, um eine
Spin-Dephasierung zu erzeugen. Ein entgegengesetzt geschalteter Gradient gleicher
Dauer bewirkt im Anschluss die Rephasierung und es entsteht ein Gradientenecho.
Der Einfluss zeitlich konstanter Feldinhomogenita¨ten wird dadurch nicht aufgehoben
und die Signalamplitude der Gradientenechos nimmt mit T ∗2 ab.
MRT-Sequenzen
Eine zeitliche Abfolge von HF-Pulsen und verschiedenen Gradienten zur Erzeugung
von Schnittbildern wird Sequenz genannt. Eine gute U¨bersicht u¨ber verschiedene
Sequenzen ist in [Bern04] zu finden. Die im Rahmen dieser Arbeit genutzte Sequenz
wird in Abschnitt 4.6.1 detailliert beschrieben und erla¨utert.
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Kopf
In diesem Kapitel wird die konzeptionelle Idee der Durchfu¨hrung eines Kriechversuchs
innerhalb des Kopfes erla¨utert. Die drei wesentlichen Bestandteile dieser Untersu-
chungsart – viskoelastisches Material, die Applikation einer Spannung und die Messung
der Deformation – werden im Folgenden anhand eines Gedankenexperimentes in Bezug
zum menschlichen Kopf und der verwendeten Technik gebracht.
3.1 Viskoelastische Kopplung
Gehirngewebe kann als viskoelastisches Material beschrieben werden. Das Gehirn selbst
ist u¨ber die Hirnha¨ute und die CSF viskoelastisch an den Scha¨delknochen gekoppelt.
Dieser ist, im Vergleich zum weichen Gehirn, als starr anzusehen. Unterteilt man
den Scha¨delinnenraum gedanklich in eine Vielzahl von Volumenelementen, kann das
System durch viskoelastische Kopplung jedes Volumenelementes mit seinen Nachbarn
beschrieben werden.
3.2 Innere Anregung
Eine Anregung dieses Systems von außen, ist durch den schu¨tzenden, harten Scha¨del-
knochen, nur bedingt mo¨glich. Eine innere Anregung kann durch Sto¨rung des Kra¨fte-
gleichgewichts aus wirkender Gravitationskraft ~FG und Ru¨ckstellkraft des Gewebes
~FR erzielt werden
1: Befindet sich der Kopf zum Zeitpunkt t1 in Ruhe, wenn man
beispielsweise auf dem Ru¨cken liegt, so gilt ~FG = ~G. Das Gehirn ha¨lt sich selbst
in Form und wird vom Scha¨del und den Hirnha¨uten an einer Position festgehalten.
~FG und die Ru¨ckstellkraft ~FR, die das Gehirn ha¨lt, befinden sich im Gleichgewicht
(~FG = −~FR).
Eine Sto¨rung des Systems kann nun dadurch erreicht werden, dass der gesamte Kopf
1Im Folgenden werden Kra¨fte im Bezugssystems des Kopfes mit ~FR und ~FG bezeichnet, wa¨hrend
die unvera¨nderte Gravitationskraft im Laborsystem mit ~G abgeku¨rzt wird
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zum Zeitpunkt tFall abgesenkt wird. Ein Absenken bedeutet eine verringerte Wirkung
der Gravitationskraft im Kopf (|~FG| < |~G|). Im freien Fall gilt |~FG| = 0, fu¨r einen
beschleunigten Fall kehrt sich entsprechend die Richtung um. Wa¨hrend der Scha¨-
del zur Zeit t2 der vorgegebenen Absenkbewegung folgt, kriechen die viskoelastisch
gekoppelten Volumenelemente im Bezugssystem des Kopfes in einen neuen Gleich-
gewichtszustand. Diese Deformation (Kriechvorgang) dauert solange an, bis sich ein
Gleichgewicht aus vermindert wirkender Gravitationskraft ~FG(t2) und Ru¨ckstellkraft
~FR(t2) eingestellt hat.
Zum Zeitpunkt t3 erreicht der Kopf die untere Zielposition und es gilt wieder |~FG| = |~G|.
Der Scha¨del befindet sich instantan in Ruhe, wa¨hrend sich die viskoelastisch gekoppel-
ten Volumenelemente noch im deformierten Gleichgewichtszustand der verminderten
Gravitationskraft befinden. Es folgt die Ru¨ckdeformation (Kriecherholungsphase) mit
einer Relativbewegung zwischen Volumenelementen und Scha¨del in den urspru¨nglichen
Gleichgewichtszustand (vgl. Abbildung 2.7).
Eine so erzeugte Sto¨rung und Wiederherstellung der wirkenden Kra¨fte entspricht dem
in Abschnitt 2.2.2 beschriebenen Kriechversuch und ist schematisch in Abbildung 3.1
dargestellt.
3.3 Messung der Deformation
Im Bezugssystem des Kopfes bewirkt eine Absenkung Relativbewegungen zwischen
den Volumenelementen untereinander und dem Scha¨del (vgl. Abbildung 3.1b unten).
Diese Retardation jedes einzelnen Volumenelementes ist dabei von der lokalen visko-
elastischen Kopplung abha¨ngig: Steiferes Gewebe fu¨hrt zu geringerer Relativbewegung
als weiches Gewebe.
Im Laborsystem kann fu¨r jedes Volumenelement und den Scha¨del eine charakteristi-
sche Trajektorie beobachtet werden (vgl. Abbildung 3.1b oben). Umgekehrt ko¨nnen
bei Kenntnis der Relativbewegungen Ru¨ckschlu¨sse auf die viskoelastische Kopp-
lung gezogen werden. Deformation und Ru¨ckdeformation ko¨nnen mit Hilfe einer
bewegungssensitiven MRT-Sequenz gemessen werden. Pro Aufnahme wird dabei der
Positionsunterschied zwischen zwei Zeitpunkten registriert. Durch Verschiebung des
Absenkzeitpunktes tFall in Bezug zur Sequenz kann die gesamte Absenkbewegung
untersucht werden. Die Funktionsweise der Sequenz wird in Abschnitt 4.6.1 detailliert
beschrieben.
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FRFR FR
FG
FG FG
t1 t2 t3
(a) Gehirngewebe (rot und gru¨n) ist viskoelastisch an den harten Scha¨del (blau) gekoppelt.
Die einfachste Modellbeschreibung eines viskoelastischen Festko¨rpers ist mit Hilfe des Kelvin-
Voigt-Elementes mo¨glich. Befindet sich der Kopf in Ruhe (t1), befinden sich die wirkende
Gravitationskraft ~FG und Ru¨ckstellkraft des Gewebes ~FR im Gleichgewicht. Eine Absenkung
des Kopfes (t2) fu¨hrt zu einer Verringerung von ~FG. Neben der Abwa¨rtsbewegung kommt es
durch die Sto¨rung des Kra¨ftegleichgewichts zu einer Relativbewegung zwischen Gewebe und
Scha¨del in einen neuen Gleichgewichtszustand, abha¨ngig von der viskoelastischen Kopplung.
Nach Erreichen der unteren Position (t3) ist die Verringerung von ~FG aufgehoben und die
Ru¨ckdeformation in den Ausgangszustand beginnt.
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(b) Die Retardation kann in verschiedenen Bezugssystemen beschrieben werden: Im Laborsystem
(oben) zeigen sich fu¨r unterschiedliche Kopplung charakteristische Trajektorien von der oberen in die
untere Position. Im Bezugssystem des Kopfes (unten) bedeutet dies Relativbewegungen zwischen
Gewebe (rot und gru¨n) und Scha¨del (blau). Mit Hilfe einer bewegungssensitiven MRT-Sequenz lassen
sich Deformation und Ru¨ckdeformation untersuchen.
Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Kriechversuchs im Kopf.
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4 Aufbauten & Methodik
Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei Prototypen entwickelt und gebaut, um den zu-
vor beschriebenen Kriechversuch in einem MR-Tomographen durchzufu¨hren. In diesem
Kapitel werden zuna¨chst die allgemeinen Anforderungen an den gesamten Versuchsauf-
bau erla¨utert, bevor die verwendete Ansteuerung und die drei Prototypen vorgestellt
werden. Anschließend werden die Mess- und Auswertungsmethoden der durchgefu¨hrten
Messungen am MR-Tomographen sowie im Labor beschrieben.
4.1 Allgemeine Anforderungen
Fu¨r den Einsatz der MR-Tomographie als bildgebendes Verfahren werden ein mo¨glichst
homogenes Magnetfeld hoher Feldsta¨rke (u¨blicherweise 0,5 T bis 3 T) und geringe
elektromagnetische Sto¨rquellen beno¨tigt. Aus diesem Grund befinden sich der Magnet,
sowie Sende- und Empfangsspulen in einem elektromagnetisch Untersuchungsraum,
wa¨hrend sich die gesamte Steuerelektronik außerhalb im sogenannten Kontrollraum
befindet. Bei der Verwendung von Aufbauten innerhalb eines MR-Tomographen du¨rfen
aufgrund des starken Magnetfeldes in keinem Fall magnetische Materialien verwendet
werden. Der Einsatz von nichtmagnetischen Metallen ist ebenfalls mo¨glichst gering
bzw. von der zu untersuchenden Region fern zu halten, da diese die Homogenita¨t des
Magnetfeldes sto¨ren und wa¨hrend der beno¨tigten Magnetfeldgradienten Wirbelstro¨me
erzeugen ko¨nnen. Diese Sto¨rquellen fu¨hren ha¨ufig zu Bildartefakten.
Die fu¨r den Kriechversuch beno¨tigte Absenkung des Kopfes sollte durch eine Mechanik
aus Kunststoff erreicht werden, welche pneumatisch u¨ber eine Schlauchleitung aus
dem Kontrollraum gesteuert wurde.
Zur Synchronisation von Absenkung und MRT-Sequenz kann prinzipiell ein Trigger
vom MRT-System bereitgestellt werden. Gro¨ßere Unabha¨ngigkeit vom verwendeten
System und breitere Betriebsfenster sollten jedoch durch einen autark funktionieren-
den Aufbau ermo¨glicht werden. Außer der Installation einer geeigneten MRT-Sequenz,
wurde an keiner Stelle in das MRT-System eingegriffen werden, sodass eine spa¨tere
Verwendung an Systemen verschiedener Hersteller einfach umzusetzen ist.
Die in dieser Arbeit vorgestellten Prototypen wurden derart konstruiert, dass sie
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innerhalb der Standardkopfspule (Siemens Healthcare, Head Matrix Coil) des verwen-
deten MR-Tomographen (Siemens Healthcare, MAGNETOM Avanto 1,5 T) betrieben
werden konnten.
4.2 Elektropneumatische Ansteuerung
Im Kontrollraum erzeugte eine Membranpumpe (Vacuubrand, MZ2D) U¨ber- bzw.
Unterdruck in zwei Beha¨ltern mit einem Volumen von jeweils ca. 15 Litern. Beide
Dru¨cke wurden durch mechanische Druckregler (Eigenbau; Genauigkeit ca. 0,1 kPa)
unabha¨ngig eingestellt und auf zwei Manometern angezeigt. In beiden Druckleitungen
folgte jeweils ein Drosselventil, sodass der Durchfluss individuell einstellbar war. Die
Unterdruckseite wurde durch ein elektrisch gesteuertes Schaltventil geschlossen, wel-
ches durch einen Schaltpuls geo¨ffnet werden konnte. Die U¨berdruckseite war mit einem
normal geo¨ffneten Schaltventil1 versehen, welches durch den Schaltpuls geschlossen
wurde. Die Ausga¨nge der Schaltventile wurden zusammengefu¨hrt und u¨ber eine ge-
meinsame Leitung (PVC Gewebeschlauch) mit den Prototypen im Untersuchungsraum
verbunden. Manuelle Notentlu¨ftungsventile fu¨r das Untersuchungspersonal sowie den
Probanden ermo¨glichten schnelle Unterbrechung bei Fehlverhalten oder Unwohlsein.
Zur Synchronisation mit der MRT-Sequenz wurden die HF-Pulse des MR-Tomographen
mit einer Breitbandantenne an der Außenwand des Untersuchungsraumes registriert.
Das Koaxialkabel der Antenne wurde um einen Ferritkern gewickelt um eine Drossel
(Mantelwellensperre) zu realisieren. Diese unterdru¨ckte die Einspeisung von Sto¨r-
signalen in den elektromagnetisch abgeschirmten Untersuchungsraum. Durch eine
O¨ffnung wurde das Antennenkabel in den Kontrollraum geleitet, wo das aufgefan-
gene Signal der HF-Pulse versta¨rkt, gleichgerichtet, integriert, diskriminiert und in
Triggerpulse umgewandelt wurde. Ein digitaler Verzo¨gerungsgenerator (BNC, Digital
Delay Generator)2 ermo¨glichte millisekundengenaue Verzo¨gerungen und eine folgende
Zeit-Logik-Einheit (Le Croy, Model 222) generierte einen TTL-Puls gewu¨nschter
La¨nge, welcher zur Steuerung der Schaltventile diente.
Zur Anzeige der Absenkung wurde das Licht von bis zu drei Leuchtdioden u¨ber
Lichtwellenleiter an die Prototypen gefu¨hrt und dort positionsabha¨ngig abgeblendet.
Das Restlicht wurde zuru¨ck in den Kontrollraum geleitet, mit Hilfe von Photodioden
detektiert und gemeinsam mit den HF-Pulsen auf einem Digital-Oszilloskop angezeigt.
Eine ausfu¨hrlichere Beschreibung der jeweiligen optischen U¨berwachung ist in den
Abschnitten der einzelnen Prototypen zu finden.
Die beschriebene Ansteuerung ist schematisch in Abbildung 4.1 dargestellt.
1Verwendung ab Prototyp 3. Vorher: Dauerhaft geo¨ffnet mit geringem O¨ffnungsquerschnitt des
Drosselventils.
2Verwendung ab Prototyp 2. Vorher: Analoge Verzo¨gerung mit PSI, DT 104.
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Kontrollraum Untersuchungsraum
Signalaufbereitung Verzo¨gerung
Oszilloskop
MRT
Leuchtdioden
Photodioden
Lichtleiter
Pumpe
Beha¨lter
U¨berdruck
Unterdruck
Manometer
Druckregler
Drossel-
ventil
Schaltventil
T
T
L
manuelle Notentlu¨ftung
Antenne
Drossel
Abbildung 4.1: Die Ansteuerung der drei verwendeten Prototypen war nahezu identisch
und kann in Elektrik (schwarz), Pneumatik (blau) und Optik (rot) unterteilt werden.
Die HF-Pulse des MR-Tomographen wurden mit einer Antenne aufgefangen und zu einem
verzo¨gerten TTL-Puls aufbereitet. Mit Hilfe einer Membranpumpe und Druckreglern wurden
in getrennten Zweigen U¨ber- bzw. Unterdruck erzeugt. Ein normal geo¨ffnetes Schaltventil
auf der U¨berdruckseite und ein normal geschlossenes Schaltventil auf der Unterdruckseite
waren u¨ber eine gemeinsame Zuleitung mit dem Prototypen innerhalb des MR-Tomographen
verbunden. Der TTL-Puls steuerte die Schaltventile und bewirkte ein Umschalten zwischen
U¨ber- und Unterdruck in der Zuleitung. Eine optische Positionsu¨berwachung, an bis zu drei
Stellen, wurde durch Abblendung eines Lichtsignals realisiert und wird in den Abschnitten
der einzelnen Prototypen beschrieben.
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4.3 Prototyp 1
Bei dem ersten Prototypen wurde die Absenkung des Kopfes durch einen Klapp-
mechanismus realisiert, dessen Aufbau schematisch in Abbildung 4.2 dargestellt ist.
Zwischen dem festen Teil, im Folgenden
”
Basis“ genannt, und dem beweglichen Teil,
der
”
Klappe“, befanden sich zwei Schla¨uche aus Butylkautschuk, welche mit der
Zuleitung der Pneumatik verbunden waren. Lag U¨berdruck an, waren die Schla¨uche
aufgepumpt und die Klappe befand sich in der oberen Position. Wurde durch den
TTL-Puls auf Unterdruck geschaltet, entleerten sich die Schla¨uche und die Klappe
senkte sich ab. Der Hub konnte stufenlos im Bereich einiger Millimeter durch eine
Stellschraube justiert werden.
Rotationsachse
Basis
Klappe
Schlauch
Ho¨heneinstellung
Blende
Strahlaufweiter
Abbildung 4.2: Schematischer Aufbau von Prototyp 1. Die Absenkung des Kopfes wurde
durch einen Klappmechnismus ermo¨glicht, welcher durch Aufpumpen und Entleeren von
zwei Schla¨uchen gesteuert wurde. Der maximale Hub war einstellbar und die Bewegung
wurde optisch u¨berwacht.
Die Basis bestand aus POM und wurde auf der Unterseite derart bearbeitet, dass sie in
etwa der Rundung der verwendeten MRT-Kopfspule entsprach. Die exakte Anpassung
erfolgte durch eine 3 mm dicke Gummimatte und formbare Glasfaserspachtelmasse
(Presto, Glasfaser-Spachtel). Die Klappe bestand ebenfalls aus POM und wurde durch
eine GFK -Platte versta¨rkt. Zur Fixierung des Kopfes diente ein mit der Klappe fest
verbundener Innenteil eines Fahrradschutzhelmes aus expandiertem Polysterol (EPS).
Dieser wurde in seiner Form leicht angepasst und bot hohe Festigkeit bei geringem
Gewicht. Eine perfekte Anpassung an den Hinterkopf des Probanden wurde durch
individuell hergestellte Unterlagen aus Glasfaserspachtelmasse erzielt. Eine zusa¨tzliche,
seitliche Fixierung wurde durch kleine Schaumstoffkissen in Keilform erreicht. Die
Dicke der Apparatur betrug an der Stelle des Hinterkopfes in der unteren Position ca.
40 mm (vgl. Abbildung 4.3a).
Die Synchronisation zwischen Absenkbewegung und MRT-Sequenz wurde mit Hilfe
einer optischen Positionsanzeige u¨berwacht und eingestellt. Dazu wurde das Licht einer
Leuchtdiode (LED) u¨ber einen Kunststoff-Lichtwellenleiter vom Kontrollraum in den
Untersuchungsraum gefu¨hrt. Mit Hilfe eines an der Basis befestigten Strahlaufweiters
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und entsprechendem Lichtkollektor (beide Eigenbau aus PMMA), sowie einer an der
Klappe montierten Blende (vgl. Abbildung 4.3b), wurde das Licht positionsabha¨ngig
abgeblendet und durch einen weiteren Lichtleiter zu einer Photodiode (Burr-Brown
Products, OPT101PG4) zuru¨ck in den Kontrollraum geleitet. Um die Einwirkungen
von Streulicht der Raumbeleuchtung zu minimieren, wurde die LED mit einer Frequenz
von ca. 30 kHz betrieben und das Ausgangssignal der Photodiode mit einem Bandpass
gefiltert. Das detektierte Lichtsignal wurde gemeinsam mit den HF-Pulsen der MRT-
Sequenz auf einem digitalen Oszilloskop angezeigt und erlaubte die Synchronisation
zwischen Absenkung und Bildaufnahme.
Lichtleiter
Pneumatikschla¨uche
(a)
Pneumatikanschlu¨sse
Blende
Ho¨heneinstellung
StrahlaufweiterKollektor
(b)
Abbildung 4.3: (a) Prototyp 1 in der MRT-Kopfspule. (b) Ansicht der Ru¨ckseite mit
Ho¨heneinstellschraube, Pneumatikanschlu¨ssen und optischer Positionsmessung.
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4.4 Prototyp 2
Mit Prototyp 2 sollte, im Gegensatz zur Kippung bei Prototyp 1, eine lineare Absen-
kung des Kopfes ermo¨glicht werden. Aufgrund der stark begrenzten Platzverha¨ltnisse
im Inneren der Kopfspule wurde bei der Neukonstruktion besonderes Augenmerk
auf eine geringe Bauho¨he gelegt. Daru¨ber hinaus sollte der bewegte Teil bei hoher
Steifigkeit eine mo¨glichst geringe Masse aufweisen, um die Erschu¨tterung der Liege
beim Auftreffen und damit verbundene Bewegungsartefakte zu minimieren.
Die Funktionsweise der Linearbewegung ist in Abbildung 4.4 gezeigt. Der unbewegli-
che Teil des Prototypen bestand aus einem Halbring an den eine du¨nne Basisplatte
geschraubt war. Beide Teile wurden derart aus POM gefertigt, dass sie exakt in die
Kopfspule passten. Auf der Oberseite der Basis befanden sich zwei Hubschla¨uche,
welche pneumatisch aufgepumpt und evakuiert werden konnten. Der Halbring bein-
haltete neben den Pneumatikanschlu¨ssen noch zwei Fu¨hrungskolben, welche ebenfalls
pneumatisch auf und ab bewegt werden konnten. Den Schla¨uchen und Kolben frei
aufliegend, befand sich eine Schale aus aramidfaserversta¨rktem Kunststoff, welche im
Eigenbau hergestellt wurde. Das Laminat bestand aus jeweils fu¨nf Lagen Aramid-
fasergewebe (R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH, Kevlar R© 49 T) auf der Ober-
und Unterseite sowie einer 3 mm dicken Aramid-Wabe (R&G, PandaTM) in der Mitte,
welche in einer Kunststoffmatrix aus Epoxydharz (R&G, Epoxydharz L und Ha¨rter
L) gebunden waren. Die Ausha¨rtung erfolgte nach Herstellerangaben unter Druck in
einer erwa¨rmten, aus Aluminium gefertigten Negativform, sodass die Gesamtdicke
gleichma¨ßig 5 mm betrug.
Im Bereich der Fu¨hrungskolben war die Unterseite der Schale mit zwei kegelfo¨rmigen
POM -Bauteilen versehen, welche durch zwei gleich geformte Aussparungen in den
Kolben die Position in der Ebene exakt festlegten.
Bei anliegendem U¨berdruck waren die Schla¨uche aufgepumpt und die Kolben aus-
gefahren, sodass sich die Schale in oberer Position befand. Wurde auf Unterdruck
geschaltet, entleerten sich die Hubschla¨uche, die Kolben senkten sich ab und die frei
aufliegende Schale folgte der Absenkbewegung.
Zur Feinabstimmung der Bewegung befanden sich im Halbring vier Einstellschrauben
mit der Mo¨glichkeit zur Durchflussdrossellung.
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Aramidschale
Fu¨hrungskolben
Basis
HalbringHubschla¨uche
Abbildung 4.4: Vereinfachte Explosionszeichung von Prototyp 2. Durch pneumatisch
gesteuerte Hubschla¨uche und Fu¨hrungszylinder konnte die freiaufliegende Aramidschale
linear auf und ab bewegt werden.
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Die obere Position wurde durch drei Anschla¨ge aus POM und Kunststoffschrauben
definiert, welche sich oberhalb der Fu¨hrungskolben sowie mittig am anderen Ende der
Schale befanden. Fu¨r Prototyp 2 war ein Hub von ca. 0,5 mm bis 3 mm vorgesehen.
Die Bauho¨he an der Stelle des Hinterkopfes konnte auf 10 mm reduziert werden. Eine
Gesamtansicht ist in Abbildung 4.5 dargestellt.
Eine optische Positionsmessung wurde a¨hnlich zu Prototyp 1 an zwei Messpunkten
oberhalb der Fu¨hrungskolben durchgefu¨hrt, um asymmetrisches Absenkverhalten aus-
zuschließen. Aus praktischen Gru¨nden wurde auf ummantelte Lichtleiter (HITRONIC R©,
POF Simplex PE) mit Kunststoffsteckverbindungen (Hirschmann, OVK Opto Quick)
umgestellt. Die Strahlaufweiter und Lichtkollektoren wurden dem Maximalhub ange-
passt und an den Anschla¨gen befestigt (vgl. Abbildung 4.6).
Positionsmessstellen
Lichtleiteranschlu¨sse Pneumatikanschlu¨sse
Anschlag oben
Anschlag links
Anschlag rechts
Abbildung 4.5: Prototyp 2. Durch die Verwendung von aramidfaserversta¨rktem Kunststoff
wies die bewegliche Schale hohe Festigkeit bei geringem Gewicht auf. Optische Positions-
messungen an den seitlichen Anschla¨gen wurden zur Synchronisation genutzt und zeigten
asymmetrisches Absenkverhalten an. Die Einstellung des Maximalhubs erfolgte an drei
Positionen.
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Blende
Ho¨heneinstellschraube
Lichtleiteranschlu¨sse
Kollektor
Strahlaufweiter
Schale
Halbring
Abbildung 4.6: Optische Positionsmessung und Ho¨heneinstellung bei Prototyp 2.
4.5 Prototyp 3
Der dritte Prototyp ist in Abbildung 4.7 dargestellt und kann als Weiterentwicklung
von Prototyp 2 gesehen werden. Das Konzept des linearen Hubs einer Aramidschale
durch pneumatisch gesteuerte Hubschla¨uche wurde beibehalten. Die Basis bestand
aus POM und wurde im Vergleich zu Prototyp 2 an den Ra¨ndern versta¨rkt. Eine
Linearfu¨hrung wurde durch Verwendung von vier Blattfedern aus 1,5 mm dickem GFK
realisiert, welche an der beweglichen Schale und einem angepassten Halbring (aus
Polyamid) befestigt waren. Es wurde eine neue Schale hergestellt, welche ebenfalls
aus einem Aramidsandwichlaminat bestand und Befestigungsmo¨glichkeiten fu¨r die
Blattfedern enthielt. Im unteren Bereich wurde die Schale auf eine Dicke von 7 mm
versta¨rkt, an den Seiten betrug die Dicke 5 mm. Zusa¨tzlich wurden POM -Bauteile
integriert, welche zur Ho¨heneinstellung und Positionsmessung dienten. Die Hubbe-
grenzung ist in Abbildung 4.8 veranschaulicht. Der maximale Hub wurde durch vier
Senkschrauben aus POM definiert, welche durch die Basis an der Schale verschraubt
wurden. Die Basis war an der Unterseite mit 90◦-Profilsenkungen versehen, sodass
durch die konischen Schraubenko¨pfe neben dem Hub auch die Position in der Ebene
bestimmt wurde. Durch Wahl der Einschraubtiefe konnte der Hub bei anliegendem
U¨berdruck stufenlos eingestellt werden. Um eine freie Absenkung bei der Umschaltung
auf Unterdruck zu gewa¨hrleisten, musste die Kopfdicke der Senkschrauben passend
zur Tiefe der Profilsenkung in der Basis gewa¨hlt werden. Fu¨r Prototyp 3 war ein
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Hubbereich von 0,5 mm bis 1,5 mm vorgesehen, die Gesamtdicke unterhalb des Hin-
terkopfes betrug 15 mm.
Die Bewegung wurde an drei Stellen – aus Sicht eines Probanden links, rechts und oben
– durch Abblendung eines Lichtsignals gemessen. Aufgrund des geringen Hubes von ca.
1 mm wurden die Enden der Lichtleitfasern (Faser-Kerndurchmesser: 1 mm) direkt
gegenu¨bergestellt. Der Verlauf der Lichtleiter, sowie die Positionen der Blenden und
Anschlussstecker sind in Abbildung 4.9 dargestellt. Auf Modulation des Lichtsignals
wurde aufgrund von geringer Anfa¨lligkeit gegenu¨ber Streulicht verzichtet. An den
Messpositionen links und rechts wurden die Blenden an GFK -Stangen geklebt. Diese
wurden an der Schale befestigt und ermo¨glichten neben gu¨nstigeren Anschlussposi-
tionen fu¨r Sende- und Empfa¨nger-Lichtleiter eine Untersetzung des unerwu¨nschten
Einflusses von Horizontalbewegungen. An der oberen Messposition war die Blende
durch einen Halter aus POM mit der Schale verbunden. U¨ber den Winkel zwischen
Blendenkante und Vertikale konnte der sensitive Messbereich gewa¨hlt werden. In allen
Ergebnissen dieser Arbeit wies die Blende eine Schnittkante mit 45◦-Winkel auf. Die
relative Position zwischen Blende und Lichtleitern konnte an allen drei Stellen u¨ber
Kunststoffschrauben justiert werden.
Aramidschale Blattfedern
Basis
Halbring
Blattfedern
Pneumatikanschlu¨sse
Abbildung 4.7: Gesamtansicht von Prototyp 3. Zur Linearfu¨hrung der Aramidschale
dienten vier Blattfedern aus GFK.
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Aramidschale
90◦-Profilsenkung
Basis
Gewindebohrung
POM-Senkschraube
Abbildung 4.8: Schnittansicht der Hubbegrenzung. Vier Senkschrauben aus POM wurden
durch 90◦-Profilsenkungen in der Basis mit der Aramidschale verschraubt. Durch Variation
der Einschraubtiefe konnte der maximale Hub stufenlos im Bereich von 0,5 mm bis 1,5 mm
eingestellt werden. (Zur besseren U¨bersicht sind nur die a¨ußeren Senkschrauben dargestellt.)
Messposition oben
GFK-Stangen
Lichtleiter
Messposition links
Messposition rechts
Justageschrauben
Abbildung 4.9: Optische Positionsu¨berwachung von Prototyp 3 durch Abblendung an
drei Messpunkten. Die Blenden an den Messpositionen links und rechts wurden u¨ber GFK -
Stangen mit der Schale verbunden, um gu¨nstigere Messpositionen zu ermo¨glichen und den
Einfluss unerwu¨nschter Horizontalbewegung zu unterdru¨cken. Durch Lichtleiter wurden
gu¨nstige Anschlussmo¨glichkeiten fu¨r die obere Messposition geschaffen.
39
4 Aufbauten & Methodik
4.6 Messungen am MRT
4.6.1 Bewegungssensitive MRT-Sequenz
Die verwendete, bewegungssensitive MRT-Sequenz (
”
nin ep2d diff v4a“) wurde von
Ju¨rgen Finsterbusch (Universita¨tsklinikum Hamburg-Eppendorf) programmiert und
zur Verfu¨gung gestellt. Die Funktionsweise ist schematisch in Abbildung 4.10 dar-
gestellt und wird im Folgenden anhand der Grundlagen aus Abschnitt 2.3 erla¨utert:
Ein 90◦-Puls mit gleichzeitig geschaltetem Gradienten in z-Richtung (Gz) bewirkte
die Anregung einer Schicht in der x-y-Ebene. Ein 180◦-Puls mit gleichzeitigem Gz
zur Zeit tE/2 fu¨hrte zu einem Spin-Echo nach weiteren tE/2. Die Echozeit tE wurde
vom Benutzer eingestellt. Neben dem so erzeugten Spin-Echo wurden durch schnell
geschaltete Gradienten in x-Richtung (Gx) Gradientenechos erzeugt und die Fre-
quenzkodierung vorgenommen. Fu¨r die Phasenkodierung wurden zwischen den Echos
Gradienten in y-Richtung geschaltet (Gy). Die Technik schnell geschalteter Gradienten
zur Erzeugung multipler Gradientenechos und nur einem 90◦-Anregungspuls wird
”
single-shot echo planar imaging“ (kurz: EPI) genannt.
Bewegungssensitivita¨t wurde durch zwei zusa¨tzliche Gradienten, einen vor und einen
nach dem 180◦-Puls ermo¨glicht[Stej65]. Durch einen Feldgradienten der Sta¨rke G wur-
de an der Stelle x ein Phasenversatz ∆φ akkumuliert [Bern04]:
∆φ = γ
∫ δ
0
G(t) · x(t) dt. (4.1)
Nach der Spiegelung des Systems durch den 180◦-Puls, konnte der zweite Gradient
die Phasenverstimmung ru¨ckga¨ngig machen, wenn die Position x unvera¨ndert blieb.
Fand in der Zeit zwischen den Gradienten eine Bewegung des Spin-Systems von ∆x
statt, so konnte der Phasenversatz aufgrund der Ortsabha¨ngigkeit nicht komplett
ru¨ckga¨ngig gemacht werden. Fu¨r zeitlich konstante Gradienten und der Na¨herung
gleichfo¨rmiger Bewegung wa¨hrend den Gradienten, gilt:
∆φ ≈ γ ·G · δ ·∆x, (4.2)
mit dem gyromagnetischen Verha¨ltnis γ, der Gradientensta¨rke G und der Gradienten-
la¨nge δ. Ein gebra¨uchliches Maß fu¨r die Bewegungssensitivita¨t einer Sequenz ist der
b-Wert:
b = (γ ·G · δ)2 · (∆− δ
3
), (4.3)
welcher neben den bisher genannten Gro¨ßen zusa¨tzlich den Gradientenabstand ∆
entha¨lt.
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Abbildung 4.10: Schematische Darstellung der bewegungssensitiven Sequenz (nach
[Fins12]). Wa¨hrend der 90◦- und 180◦-Anregungspulse wurden Gradienten in z-Richtung
zur Schichtauswahl geschaltet. Durch geschickte Schaltung von Gradienten in x- und y-
Richtung war es mo¨glich, mehrere Gradientenechos zu erzeugen und ein Bild mit nur einer
Anregung zu erhalten. Bewegungssensitivita¨t wurde durch zwei zusa¨tzliche Gradienten
erreicht (schraffiert), von denen einer vor und einer nach dem 180◦-Puls angeordnet war: Der
erste Gradient fu¨hrte zu einer positionsabha¨ngigen Dephasierung entlang der x-Richtung.
Durch den 180◦-Puls wurde das System gespiegelt und der zweite Gradient konnte die
Dephasierung ru¨ckga¨ngig machen, wenn sich die x-Position nicht gea¨ndert hatte. Fand eine
Bewegung zwischen dem Zeitpunkt des ersten und des zweiten Gradienten statt, verblieb
ein Phasenversatz ∆φ, dessen Betrag durch die Gradientensta¨rke G und -la¨nge δ bestimmt
wurde und proportional zur Positionsa¨nderung ∆x war. Die erwarteten charakteristischen
Trajektorien bei einer Absenkung des Kopfes (rot und blau; vgl. Abbildung 3.1) wurden in
Darstellungen der Phase sichtbar. Durch Variation von ∆t90, der Zeit zwischen 90
◦-Puls
und Absenkzeitpunkt, konnte der zeitliche Verlauf der Bewegung untersucht werden.
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Da sich Fett und Wasser aufgrund ihrer magnetischen Suszeptibilita¨t in ihrer Lar-
morfrequenz leicht unterscheiden, wurde zur Vermeidung von Bildartefakten vor der
eigentlichen Sequenz ein sogenannter Fettsa¨ttigungspuls geschaltet, welcher den Ein-
fluss von Fett unterdru¨ckte.
Eine Messung lieferte jeweils zwei ra¨umlich aufgelo¨ste Darstellungen derselben Schicht:
Im sogenannten
”
Amplitudenbild“3 wurde die Signalsta¨rke jedes einzelnen Volumen-
elementes abgebildet, wohingegen im
”
Phasenbild“ die Phasenlage dargestellt wurde.
Die verwendete Sequenz verfu¨gte u¨ber die Mo¨glichkeit der Interpolation, wobei die
Pixelauflo¨sung in beiden Raumrichtungen jeweils verdoppelt werden konnte. Jede
Messung begann mit 8 bis 12 nicht verwendeten Vorbereitungsdurchla¨ufen, damit sich
Spin- und Pneumatiksystem in einem reproduzierbaren Zustand befanden. Messungen
einer Schicht wurden im zeitlichen Abstand von tR (Repetitionszeit) wiederholt. Die
Amplitudenbilder konnten anschließend einzeln oder gemittelt ausgegeben werden.
Phasenbilder konnten ausschließlich einzeln gespeichert werden.
4.6.2 Aufbau
Die MRT-Messungen wurden am Forschungszentrum Life&Brain (Bonn) durchgefu¨hrt.
Die elektropneumatische Ansteuerung wurde gema¨ß Abbildung 4.1 im Kontroll-
raum des MR-Tomographen aufgebaut. Durch O¨ffnungen in der Zwischenwand zum
Untersuchungsraum wurden ein BNC-Kabel, fu¨r den Anschluss der Antenne, der
PVC-Schlauch sowie Sende- und Empfa¨ngerlichtleiter gefu¨hrt. Die Antenne wurde an
der Außenwand des Untersuchungsraumes befestigt. Die Prototypen wurden in der
Kopfspule platziert, horizontal ausgerichtet und mit Klebeband fixiert. Der Proband
lag in Ru¨ckenlage auf der MRT-Liege und mit dem Kopf auf den jeweiligen Prototy-
pen innerhalb der Kopfspule (siehe Abbildung 4.11). Bei Prototyp 1 erfolgte weitere
Fixierung des Kopfes durch Schaumstoffkeile, ab Prototyp 2 wurde ein Vakuumkissen
verwendet. Neben dem u¨blichen Notfallball, um die MRT-Messung zu unterbrechen
und auf sich aufmerksam zu machen, erhielt der Proband ein manuelles Notentlu¨ftungs-
ventil zur sofortigen Unterbrechung der Pneumatikleitung. Das Untersuchungspersonal
konnte u¨ber eine Sprechanlage mit dem Probanden kommunizieren und steuerte die
MRT-Sequenz und die Absenkbewegung aus dem Kontrollraum.
3Bei den verwendeten Sequenzparametern handelt es sich um T2-gewichtete Amplitudenbilder.
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Abbildung 4.11: Die MRT-Messungen erfolgten in einem unvera¨nderten Siemens
MAGNETOM Avanto 1,5 T mit der Standardkopfspule. Die Prototypen befanden sich
jeweils unterhalb des Probandenkopfes (auf dem Bild ist der erste Prototyp zu sehen). U¨ber
den Notfallball und die manuelle Notentlu¨ftung konnte der Proband die Messung und die
Pneumatikleitung unterbrechen.
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4.6.3 Bildauswertung
Die Amplituden- und Phasenbilder wurden im DICOM-Format ausgegeben (DICOM:
Digital Imaging and Communications in Medicine). Diese enthielten neben den Bild-
daten noch Zusatzinformation (z.B. Patientendaten, Sequenzinformationen etc.) und
hatten eine Farbtiefe von 12 bit. Da die Anzeige am Monitor oder ein Druck auf eine
Farbtiefe von 8 bit beschra¨nkt sind, musste eine Reskalierung durchgefu¨hrt werden.
Fand keine weitere Bildbearbeitung statt, wurde der Dynamikbereich einfach auf die
256 Graustufen verteilt.
Wenn ein Dynamikbereich von 2pi nicht ausreicht, kommt es bei Messungen von
Phasensignalen zu Phasenspru¨ngen. Ein Messwert von 2pi+  wird so fa¨lschlicherweise
als  identifiziert. Da es sich bei reinen Phasenspru¨ngen nur um Fehler in der Darstel-
lung handelt, ko¨nnen diese prinzipiell rechnerisch entfaltet werden. Ein von Sebastian
Theilenberg implementiertes Programm zur Phasenentfaltung auf Basis des Goldstein
Algorithmus’ (nach [Ghig98]) wurde fu¨r die Auswertung in dieser Arbeit genutzt. Dazu
wurden die Phasenbilder zuna¨chst maskiert, da im Bereich ohne Signal keine Phase
extrahiert werden konnte und diese Bereiche mit stochastischem Rauschen gefu¨llt
waren. Anschließend wurden die Bildwerte durch 4095 geteilt, da das Programm
einen Wertebereich von 0 bis 1 beno¨tigte. Nach der Entfaltung lieferte das Programm
Bildinformationen im Textformat als 32 bit Gleitkommazahlen. Eine Dynamik von 2pi
entsprach dabei dem Wert 1, ho¨here entfaltete Phasenwerte entsprechend ho¨heren
Werten.
Die weitere Bildbearbeitung und -auswertung wurde mit dem Programm ImageJ und
der Plug-in-Sammlung Fiji durchgefu¨hrt [IJ; Fiji]. ImageJ ist ein gemeinfreies Pro-
gramm zur Bildanalyse des National Institute of Mental Health (Bethesda, Maryland,
USA). Die Besonderheit des Programms liegt in den vielfa¨ltigen Erweiterungsmo¨glich-
keiten durch eine sehr einfache Makrosprache und eine Vielzahl von bereits vorhan-
denen, speziell auf die Auswertung von medizinischen und wissenschaftlichen Bilder
angepassten Plug-ins. Die Plug-in-Sammlung Fiji fasst dabei einen ha¨ufig genutzten
Plug-in-Satz zusammen, spezielle Probleme lassen sich durch einzelne vorhandene
oder selbst entwickelte Plug-ins lo¨sen [Barb05].
Die Textdateien wurden eingelesen und in das Tagged Image File Format (TIFF)
umgewandelt, da dieses 32 bit-Daten verarbeiten kann und als Bildstandard weit
verbreitet ist. Weitere Vorteile von TIFF sind, dass die Speicherung von Bildserien
in einer Datei mo¨glich ist und die Reskalierung auf die 8 bit-Ausgabe definiert und
gespeichert werden kann. Um die Vergleichbarkeit von Bildern zu gewa¨hrleisten, wur-
de die Reskalierung bei der Ausgabe als Windows Bitmap (BMP) fu¨r alle direkt zu
vergleichenden Bilder einheitlich durchgefu¨hrt. Der zugrunde liegende Dynamikbereich
wird bei allen gezeigten Bildern genannt. Mittelungen, Berechnungen der Standard-
abweichung und die Ausgabe von Werten einzelner Pixel oder ROI s wurden mit den
integrierten Funktionen von ImageJ erzeugt.
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Format Farbtiefe Wertebereich
DICOM 12 bit 0 bis 4095
Textdatei & TIFF 32 bit Gleitkommazahl
BMP & Darstellung 8 bit 0 bis 255
Tabelle 4.1: U¨bersicht der Farbtiefen und Wertebereiche verwendeter Dateiformate.
4.7 Labormessungen
Alle Prototypen wurden vor dem MRT-Einsatz im Labor getestet und eingestellt.
Dazu wurde eine Form angefertigt, welche eine zur Kopfspule identische Innenform
aufwieß. Die Prototypen wurden darin auf gleiche Weise montiert und angesteuert.
Ein Pulser (Philips, PM5715) generierte die TTL-Steuerpulse. Durch ein Bleigewicht
mit einer Masse von ca. 5 kg wurde das Gewicht des aufliegenden Kopfes simuliert
[Yoga09].
Die Genauigkeit der optischen Positionsanzeige wurde fu¨r den dritten Prototypen mit
Hilfe einer Hochgeschwindigkeitskamera (Optronis, CR600x2) und einer mechanischen
Messuhr (Hoffmann, Garant 432110) untersucht. Dazu wurde die Messuhr u¨ber den
optischen Messstellen montiert und mit der Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt.
Durch die Verwendung des gleichen Triggers fu¨r die Schaltventile, das Oszilloskop
und die Kamera, wurde die Synchronisierung und ein Vergleich der angezeigten mit
der tatsa¨chlichen Position ermo¨glicht.
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In diesem Kapitel wird ein Auszug der durchgefu¨hrten Messungen pra¨sentiert, welcher
stellvertretend die Entwicklung der technischen Mo¨glichkeiten und den Einfluss einiger
gewa¨hlter Parameter aufzeigen soll.
5.1 MRT-Messungen mit Prototyp 1
Die in diesem Abschnitt pra¨sentierten Messungen wurden bei einem freiwilligen,
gesunden, ma¨nnlichen Probanden im Alter von 66 Jahren aufgenommen. Abbildung
5.1 zeigt drei transversale Schnittbilder derselben Schicht, die unter Verwendung von
Prototyp 1 aufgenommen wurden. Die Bilder wurden auf den interessanten Bereich
ausgeschnitten und maskiert. Links ist ein Amplitudenbild als Mittelung von zehn Auf-
nahmen dargestellt, in der Mitte und rechts sind Phasenbilder aus Einzelaufnahmen
gezeigt. Sie unterscheiden sich darin, dass das Bild auf der rechten Seite ohne Absen-
kung des Kopfes aufgenommen wurde, wa¨hrend beim mittleren Bild ein Absenken
des Kopfes vorausging. Die Synchronisierung wurde so eingestellt, dass der Klapp-
mechanismus die untere Position vor dem 90◦-Puls erreicht hatte (∆t90 > 0). Der Hub
an der Einstellschraube betrug 3 mm. Die Sequenzparameter waren: tR = 1000 ms,
tE = 150 ms, G = 6,64 mT/m, δ = 20 ms, ∆ = 86 ms, FOV : 256 mm × 208 mm,
Pixelgro¨ße: 2 mm× 2 mm (interpoliert auf 1 mm× 1 mm), Schichtdicke: 5 mm.
Das Amplitudenbild wies im DICOM-Format einen maximalen Wert von 239 auf und
wurde dementsprechend skaliert. In der dargestellten Schicht oberhalb der Ventrikel
sind die beiden Hemispha¨ren klar voneinander getrennt. Aufgrund der Windungen
und Furchen ist ein komplexes Muster aus hellen und dunklen Bereichen zu erken-
nen. Die Phasenbilder stellen die relative Vertikalbewegung der Volumenelemente
zueinander dar und sind auf den gleichen Dynamikbereich von 2pi skaliert. Das rechte
Bild ohne vorausgegangene Absenkung zeigt einen nahezu homogen Grauwert. Eine
Trennung der Hemispha¨ren ist nicht zu erkennen, Furchen oder Windungen sind
bestenfalls an sehr wenigen Stellen auszumachen. Das nach der Absenkung aufgenom-
mene Phasenbild (Mitte) weist eine deutlich erho¨hte Anzahl an Strukturen auf. Eine
Trennung der Hemispha¨ren ist durch dunkle Pixel im Bereich der Falx cerebri klar zu
identifizieren. Weitere, u¨berwiegend helle Strukturen lassen sich, durch Vergleich mit
dem Amplitudenbild, eindeutig vorhandenen Furchen zuordnen.
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Amplitudenbild Phasenbild mit Absenkung Phasenbild ohne Absenkung
Abbildung 5.1: Vergleich von Amplitudenbild sowie Phasenbildern mit und ohne voraus-
gegangener Absenkung. Im identischen Ausschnitt der gleichen Schicht zeigen die drei Bilder
sehr unterschiedliche Kontraste. Im Amplitudenbild sind die Trennung der Hirnha¨lften, sowie
die komplexe Struktur von Windungen und Furchen klar zu erkennen. Die Phasenbilder
zeigen, im Grauwert kodiert, relative Bewegungen in der Vertikalen. Das Phasenbild ohne
vorausgegangene Absenkung besitzt einen nahezu homogenen Grauwert. Strukturen sind
nicht sichtbar. Die Aufnahme mit zuvor durchgefu¨hrter Absenkung zeigt eine eindeutige
Trennung der Hemispha¨ren, sowie zahlreiche Strukturen, welche durch Vergleich mit dem
Amplitudenbild den Furchen zugeordnet werden ko¨nnen. Die Absenkung wurde derart
synchronisiert, dass die untere Position vor dem 90◦-Puls erreicht worden war (∆t90 > 0).
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Abbildung 5.2 zeigt MRT-Aufnahmen eines freiwilligen, gesunden, ma¨nnlichen Proban-
den im Alter von 27 Jahren. Die Bilder zeigen auf der linken Seite Amplitudenbilder
von allen drei Ko¨rperebenen. In der Mitte sind Phasenbilder mit vorausgegangener
Absenkung des Kopfes dargestellt, wa¨hrend die entsprechenden Phasenbilder ohne
Bewegung auf der rechten Seite abgebildet sind. In den koronalen Schnittbildern (d bis
f) sind die Lagen der transversalen (a bis c) und sagittalen Aufnahmen (g bis i) durch
weiße Markierungen an den Ra¨ndern gekennzeichnet. Alle Bilder sind Mittelungen aus
jeweils 20 Einzelaufnahmen und auf gleiche Gro¨ße ausgeschnitten. Die Amplituden-
bilder wurden auf Rohdatenwerte von 0 bis 518 skaliert. Die Phasenbilder enthielten
teilweise Phasenspru¨nge und wurden daher, wie in Abschnitt 4.6.3 beschrieben, mas-
kiert und vor der Mittelung entfaltet. Der dargestellte Dynamikbereich entspricht
2pi. Der Hub betrug 1 mm und die untere Position wurde vor dem 90◦-Puls erreicht
(∆t90 > 0). Die Sequenzparameter waren: tR = 2500 ms, tE = 150 ms, G = 4,88 mT/m,
δ = 20 ms, ∆ = 80 ms, FOV : 256 mm×224 mm, Pixelgro¨ße: 2 mm×2 mm (interpoliert
auf 1 mm× 1 mm), Schichtdicke: 5 mm.
Die Amplitudenbilder zeigen den komplexen Aufbau des Gehirns. Bereiche mit ho¨he-
rem Wasseranteil haben gro¨ßere Signalsta¨rke, sodass die mit CSF gefu¨llten Bereiche
der Ventrikel und Furchen heller dargestellt werden. Der kno¨cherne Scha¨del tra¨gt
nicht zum Signal bei und ist daher auch nicht zu erkennen. Die Kopfhaut ist teilweise
schwach erkennbar, der u¨berwiegende Signalanteil wurde durch die Fettsa¨ttigung
unterdru¨ckt. Ohne vorausgegangene Absenkung des Kopfes sind die Phasenbilder
nahezu ohne Kontrast. Die einzigen erkennbaren Strukturen ko¨nnen dem Ventrikel-
system zugeordnet werden. Leichte Verla¨ufe von oben nach unten in (c) und von links
nach rechts in (f) und (i) haben keinen erkennbaren Ursprung im Amplitudenbild.
Die Aufnahmen nach durchgefu¨hrter Absenkung unterscheiden sich deutlich von den
Phasenbildern auf der rechten Seite. Eine Trennung der Hirnha¨lften ist eindeutig
auszumachen, wa¨hrend die Bereiche innerhalb der Hemispha¨ren dunkel sind und hell
umrandet werden. Das Ventrikelsystem ist in (e) sichtbar, weitere im Amplitudenbild
aufzufindende Strukturen sind nur schwach zu erkennen. In den Bereichen an denen
zuvor Phasenspru¨nge entfernt wurden, kommt es zu Kanten, welche bereits in den
Rohdaten vorhanden waren. Im transversalen Schnitt (b) a¨ußern sich diese als Bild-
artefakt radial um die Mitten der Hemispha¨ren verteilt. In den Schnitten (e) und (h)
umranden die Artefakte die jeweils dunkelsten Bereiche.
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(a) (b) (c)
(d) (e) (f)
(g) (h) (i)
Abbildung 5.2: Amplituden- sowie Phasenbilder mit und ohne vorausgegangener Absen-
kung des Kopfes (von links nach rechts) in drei Ko¨rperebenen. Die Lage der transversalen
und sagittalen Aufnahmeebene sind in der koronalen Abbildung durch weiße Markierungen
gekennzeichnet. Der Messeffekt in (b), (e) und (h) ist eindeutig bei Vergleich mit den
jeweiligen Phasenbildern ohne Bewegung ersichtlich und a¨ußert sich konsistent durch dunkle
Bereiche innerhalb der Hemispha¨ren mit heller Umrandung. Sichtbare stufenartige U¨ber-
ga¨nge von hell nach dunkel sind Artefakte aufgrund der Phasenentfaltung, welche an den
Stellen der Phasenspru¨nge entstanden sind. Die bewegliche Schale hat die untere Position
vor dem 90◦-Puls erreicht (∆t90 > 0).
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In diesem Abschnitt werden Messungen mit Prototyp 3 unter Laborbedingungen
pra¨sentiert, welche die Genauigkeit der Positionsanzeige, die Reproduzierbarkeit
der Absenkbewegung und die Abha¨ngigkeit von verschiedenen Parametern darstel-
len.
5.3.1 Messbereich der optischen Positionsanzeige
Zur U¨berpru¨fung des Messbereichs der Positionsanzeige wurde die bewegliche Schale
in einer Stellung fixiert und die Position der Blenden manuell variiert. Jede der drei
Messstellen wurde einzeln vermessen. Zum Anschluss wurden mo¨glichst kurze Licht-
leiter verwendet, um deren Einfluss auf die Messung gering zu halten. Die Helligkeit
der Leuchtdioden wurde durch die angelegte Spannung so gewa¨hlt, dass die Aus-
gangsspannung der Photodiode UPhoto ohne Blende bei ca. 5 V lag. Die Schnittkanten
der verwendeten Blenden wiesen einen Winkel von 45◦ zur vertikalen Bewegungs-
richtung auf. Zu Beginn der Messung wurden die Blenden so tief justiert, dass sie
das Signal komplett abblendeten (UPhoto = 0 V). U¨ber die Justageschrauben wurde
die Blendenposition in 0,05 mm-Schritten erho¨ht und mit einer Messuhr kontrolliert.
Abbildung 5.3 zeigt die Abha¨ngigkeit der Photospannung UPhoto von der relativen
Blendenposition. Lineare Anpassungen wurden zur Vergleichbarkeit mit dem erhofften
proportionalen Zusammenhang ebenfalls aufgetragen.
Die Messungen an allen drei Messstellen zeigen nahezu identisches Verhalten. Die
Messbereiche, in denen die Messung gute U¨bereinstimmung mit dem linearen Verlauf
zeigt, betragen gleichma¨ßig ca. 1,2 mm. Die Steigungen der Anpassungsgeraden wer-
den durch die maximale Photospannung bestimmt und ko¨nnen u¨ber die Helligkeit der
Leuchtdioden reguliert werden.
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Abbildung 5.3: Messbereich der Positionsanzeige. Aufgetragen ist die Ausgangsspannung
der Photodiode gegen die relative Blendenposition. In einem Bereich von ca. 1,2 mm zeigen
die Kurven aller drei Messstellen nahezu lineares Verhalten.
5.3.2 Vergleich von angezeigter und tatsa¨chlicher Position
Die Qualita¨t der Positionsanzeige sollte unabha¨ngig durch ein anderes Messverfahren
besta¨tigt werden. Fu¨r jede Messstelle wurde synchron zur optischen Messung die
Position mit Hilfe einer Hochgeschwindigkeitskamera bestimmt. Eine analoge Messuhr
wurde dazu oberhalb der Messstellen positioniert, sodass der Messtaster die bewegliche
Schale beru¨hrte. Das Gesichtsfeld der Kamera wurde so gewa¨hlt, dass ein Teil der
Schale sowie die Anzeige der Messuhr gleichzeitig mit einer Auflo¨sung von 512 × 512
Pixeln aufgenommen werden konnten. Der TTL-Puls zur Steuerung der Schaltventile
wurde als gemeinsamer Trigger fu¨r Oszilloskop und Kamera genutzt. Die optische
Messung wurde fu¨r die Dauer von vier Sekunden mit 100 000 Datenpunkten auf
dem Oszilloskop dargestellt. Die Hochgeschwindigkeitskamera wurde mit einer Bild-
aufnahmefrequenz von 2000 Hz betrieben und lieferte so 8000 Bilder in der gleichen
Zeit. Die Messungen wurden bei einem U¨berdruck von p+ = 17,3 kPa gegenu¨ber dem
Luftdruck und entsprechendem Unterdruck von p− = −17,7 kPa durchgefu¨hrt. Der
eigentlichen Messung gingen mehrere Bewegungszyklen mit einer Repetitionszeit von
tR = 3000 ms voraus, damit die Vergleichbarkeit zu den MRT-Messungen gewa¨hrleistet
war. Der maximale Hub wurde auf 0,6 mm eingestellt.
Die Abbildungen 5.4 und 5.5 zeigen die gewonnenen Ergebnisse fu¨r die drei Messstellen.
Es sind jeweils die durch Kamera und Messuhr bestimmte Position (schwarze Qua-
drate), sowie die Ausgangsspannung der Photodioden UPhoto (farbige Kurven) gegen
die Zeit aufgetragen. Da es sich um eine relative Positionsmessung handelte, wurde
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die Position im oberen Zustand mit 0 mm festgelegt. Neben der Blende beeinflussten
auch zeitlich konstante Verluste im Lichtleitersystem die Amplitude von UPhoto. Die
Ordinaten der Photospannung wurden daher fu¨r jede Messstelle individuell angepasst.
Aus Gru¨nden der U¨bersicht wurden nur jeder 20. Messwert der Oszilloskopdaten und
ca. 80 von der Messuhr abgelesene Werte dargestellt.
Im Vergleich zwischen angezeigter und tatsa¨chlicher Position zeigen die Kurven der
Messstellen links und rechts sehr gute U¨bereinstimmung im Rahmen der Fehlerto-
leranzen. Diese sind durch Ableseungenauigkeit von der Messuhr (0,01 mm) sowie
Rauschen auf dem Spannungssignal gegeben. Bei der Messposition oben ist die U¨ber-
einstimmung fu¨r den Bereich zwischen −0,15 mm und −0,75 mm ebenfalls sehr gut.
Die Abweichung im Bereich von 0 mm bis −0,15 mm konnte im Nachhinein durch
eine falsch justierte Blende erkla¨rt werden, die sich in diesem Bereich nicht mehr im
linearen Messbereich befand.
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Abbildung 5.4: Vergleich von tatsa¨chlicher Position und optischer Anzeige fu¨r die Mess-
stellen links (oben) und rechts (unten). Die durch Hochgeschwindigkeitskamera und Messuhr
bestimmten relativen Werte wurden auf die obere Position normiert (linke Ordinate) und
die Skalen der rechten Ordinaten entsprechend angepasst. Die Werte beider Messverfahren
wurden gegen die Zeit aufgetragen und zeigen im gesamten Bereich sehr gute U¨bereinstim-
mung.
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Abbildung 5.5: Messstelle oben. Positionsmessung durch Hochgeschwindigkeitskamera und
Photospannung UPhoto der optischen Anzeige aufgetragen gegen die Zeit. Die Abweichung
im Bereich von 0 mm bis −0,15 mm wurde durch eine falsch justierte Blende verursacht. Im
u¨brigen Bereich stimmen beide Messungen sehr gut u¨berein.
5.3.3 Reproduzierbarkeit der Absenkung
In unvera¨ndertem Aufbau wurde die Anhebung und Absenkung des Bleigewichts
im Abstand von tR = 3000 ms wiederholt. Zehn Absenkungen wurden willku¨rlich
ausgewa¨hlt und das Spannungssignal einer Photodiode bei gleichem Triggerzeitpunkt
fu¨r einen Messbereich von vier Sekunden auf dem Oszilloskop gespeichert. Fu¨r die
Messstelle links wurden fu¨r jeden Zeitschritt, im Abstand von 0,04 ms, Mittelwert
und Standardabweichung der Photospannung der zehn Durchla¨ufe berechnet und in
Abbildung 5.6 gegen die Zeit aufgetragen. Da insbesondere die Absenkung von großem
Interesse ist, zeigt Abbildung 5.7 die gleiche Kurve im Zeitbereich von 0,02 s bis 0,1 s.
Die Kurve folgt im Bereich von 0,03 s bis 0,06 s etwa parabelfo¨rmigem Verlauf bevor sie
bei ca. 0,08 s zu einem lokalen Maximum ansteigt. Es folgt Schwingungsverhalten fu¨r
etwa 0,2 s bevor die Kurve stetig bis zum Ausgangswert ansteigt. Nach 3 s wiederholt
sich der Verlauf. Die Standardabweichung ist im gesamten Bereich nahezu konstant
und gering im Vergleich zum Signalrauschen.
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Abbildung 5.6: Zeitlicher Verlauf der Photospannung UPhoto an der Messstelle links.
Dargestellt sind Mittelwert und Standardabweichung aus zehn Bewegungszyklen. Die
Standardabweichung ist im gesamten Bereich nahezu konstant und gering im Vergleich zum
Signalrauschen.
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Abbildung 5.7: Zeitlicher Verlauf der Photospannung UPhoto wa¨hrend der Absenkung an
der Messstelle links. Im Bereich von 0,03 s bis 0,06 s nahm die Photospannung parabelfo¨rmig
ab, bevor sie oszillatorisches Verhalten zeigte. Die Standardabweichung ist gering im Vergleich
zum Signalrauschen.
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5.3.4 Einfluss des Unterdrucks und der Repetitionszeit
In Abbildung 5.8 ist der zeitliche Verlauf der Photospannung UPhoto fu¨r verschiedene
Unterdruckeinstellungen p− dargestellt. Die dargestellten Kurven wurden aus jeweils
einer Absenkung gewonnen.
Der qualitative Kurvenverlauf kann durch einen parabelfo¨rmigen Abfall gefolgt von
einem lokalen Maximum beschrieben werden und ist fu¨r die vier Unterdru¨cke identisch.
Quantitativ zeigte sich, dass schwa¨cherer Unterdruck zu einem fru¨heren Beginn und
steilerem Abfall der Kurve fu¨hrte. Die Ho¨he des lokalen Maximums sank mit sta¨rkerem
Unterdruck. Nach 0,1 s hatten alle Kurven einen nahezu identischen Wert erreicht.
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Abbildung 5.8: Zeitlicher Verlauf der Photospannung UPhoto fu¨r verschiedene Unterdru¨cke
p− wa¨hrend der Absenkung. Bei qualitativ gleichem Verhalten fu¨hrte sta¨rkerer Unterdruck
zu spa¨terem Beginn des Abfalls und flacherer Flanke gefolgt von einem tieferen lokalen
Maximum.
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Bei einem U¨berdruck von p+ = 17,3 kPa und einem Unterdruck von p− = −14,7 kPa
wurde die Repetitionszeit tR variiert und deren Einfluss untersucht. Jeder Messung
gingen ausreichende Bewegungszyklen voraus, bis gleichma¨ßiges Verhalten erreicht
war. Abbildung 5.9 zeigt den zeitlichen Verlauf der Photospannung UPhoto im Bereich
von 0 s bis 4 s fu¨r vier verschiedene Repetitionszeiten. Die jeweils erste Absenkung im
Bereich von 0,02 s bis 0,1 s ist in Abbildung 5.10 dargestellt.
Die maximal erreichte Ho¨he stieg mit la¨ngerer Repetitionszeit. Die Kurven fu¨r tR =
2000 ms, 3000 ms und 3800 ms zeigen gleichen Beginn und gleiche Steilheit der abfal-
lenden Flanken. Der Zeitpunkt des Erreichens der unteren Position und des lokalen
Maximums sind zur Ausgangsho¨he passend verschoben. Alle drei Kurven steigen
mit a¨hnlichem Verlauf an bevor sich die Absenkung mit gewa¨hlter Repetitionszeit
wiederholt. Die Kurve fu¨r tR = 1000 ms zeigt qualitativ das gleiche Bewegungsmus-
ter, jedoch sind Maximalho¨he und Steilheit deutlich geringer. Die tiefste Position
wurde bei geringster Repetitionszeit erreicht und stieg mit la¨ngerer Repetitionszeit.
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Abbildung 5.9: Variation der Repetitionszeit tR und zeitlicher Verlauf der Photospannung
UPhoto. Die Kurven zeigen bis zum wiederholten Absinken a¨hnliches Verhalten und steigen
anschließend mit gleichem Bewegungsmuster zur Ausgangsho¨he an.
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Abbildung 5.10: Einfluss der Repetitionszeit tR auf den zeitlichen Verlauf der Photospan-
nung UPhoto wa¨hrend der Absenkung. Die Ausgangsho¨he stieg mit la¨ngerer Repetitionszeit.
Eine A¨nderung der Flankensteilheit ist erst bei tR = 1000 ms zu erkennen.
5.4 MRT-Messungen mit Prototyp 3
Die Messungen dieses Abschnitts wurden bei einem freiwilligen, gesunden, ma¨nnlichen
Probanden im Alter von 28 Jahren durchgefu¨hrt. Der eingestellte U¨berdruck betrug
p+ = 17,3 kPa, der Unterdruck p− = −17,7 kPa. Der maximale Hub wurde auf 0,6 mm
eingestellt. Die u¨ber alle folgenden MRT-Aufnahmen unvera¨nderten Sequenzparameter
waren: tR = 3000 ms, tE = 120 ms, FOV : 256 mm×192 mm, Pixelgro¨ße: 2 mm×2 mm,
Schichtdicke: 5 mm.
5.4.1 Bestimmung des relativen Absenkzeitpunktes
Zur Analyse des zeitlichen Verhaltens der Deformation und Ru¨ckdeformation nach
einem Absenkvorgang muss die von außen vorgegebene Bewegung in zeitlichen Bezug
mit der MRT-Sequenz gebracht werden. Einen mo¨glichen Bezugspunkt bietet der 90◦-
Anregungspuls, da er als logischer Startpunkt der Bilderzeugung gesehen werden kann.
Mit Hilfe der Speicherfunktion des Oszilloskops konnte fu¨r eine beliebige Einstellung
des digitalen Verzo¨gerungsgenerators ein zeitlicher Bezug zwischen den HF-Pulsen
der MRT-Sequenz und des, durch die Positionsanzeige bekannten, Startpunkts der
Absenkung hergestellt werden. Aus diesem Zusammenhang konnte dann der relative
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Absenkzeitpunkt fu¨r jede Verzo¨gerungsdauer berechnet werden. Abbildung 5.11 zeigt
eine Oszilloskopaufnahme fu¨r die Verzo¨gerungszeit tDelay = 2955 ms. Die vertikale
Skala und Anordnung war so gewa¨hlt, dass alle Kurven gut sichtbar waren. Auf dem
schwarzen Antennensignal sind die 90◦- und 180◦-Anregungspulse klar zu erkennen
und liegen zeitlich bei 38,75 ms und 98,75 ms. Die farbigen Linien repra¨sentieren die
Messstellen der Positionsanzeige. Zur Bestimmung des Startzeitpunktes der Absenk-
bewegung wurden fu¨r jede Messstelle zwei lineare Anpassungen durchgefu¨hrt und
ebenfalls mit dargestellt. Die Ausgangsho¨he wurde durch eine angepasste, konstante
Funktion bestimmt. Die fallende Flanke wurde mit einer linearen Funktion approxi-
miert. Der Schnittpunkt beider Geraden wurde als Startpunkt der Absenkbewegung
fu¨r alle drei Messstellen berechnet. Fu¨r die Messstelle links wurde ein Wert von
98,65 ms ermittelt, entsprechend rechts: 99,69 ms und oben: 96,85 ms. Aufgrund der
leicht abweichenden Werte der einzelnen Messstellen und fu¨r eine mo¨glichst einfache
Darstellung in den folgenden Abschnitten wurde der Startzeitpunkt auf 97,75 ms
gena¨hert. Die relative Lage von Startpunkt der Absenkbewegung und 90◦-Puls wird
im Folgendem mit ∆t90 angegeben und betra¨gt fu¨r die eingestellte Verzo¨gerung somit
∆t90(2955) = −59 ms. Ein negativer Wert von ∆t90 bedeutet, dass die Absenkung
nach dem 90◦-Puls startete.
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Abbildung 5.11: Oszilloskopansicht fu¨r die Verzo¨gerungszeit tDelay = 2955 ms. Aus dem
Positionssignal der drei Messstellen wurde der Absenkzeitpunkt bestimmt und in Bezug zu
den HF-Pulsen im Antennensignal gesetzt.
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5.4.2 Variation der Gradientenparameter
Fu¨r den Absenkzeitpunkt ∆t90 = 51 ms wurde der Einfluss der Gradientenparameter
untersucht. Die verwendete Sequenz erlaubte die Vorgabe von b-Wert, Gradientenla¨nge
δ und Zeit zwischen Ende des ersten und Beginn des zweiten Gradienten (∆− δ) im
technisch mo¨glichen Bereich. Die zuvor eingefu¨hrten Parameter – Gradientensta¨rke
G und Gradientenabstand ∆ – ko¨nnen mit Hilfe von Gleichung 4.3 aus der Vorgabe
berechnet werden.
Einfluss der Gradientensta¨rke
Fu¨r die Gradientenla¨nge δ = 10 ms und den Gradientenabstand ∆ = 50 ms wurde
der b-Wert im Bereich von 0 s/mm2 bis 400 s/mm2 variiert und der Einfluss auf die
Amplituden- und Phasenbilder untersucht.
Abbildung 5.12 zeigt Amplitudenbilder fu¨r die verschiedenen Gradientensta¨rken. Die
Bilder sind Mittelungen aus jeweils zehn Einzelaufnahmen und zeigen den gleichen
Ausschnitt. Die Skalierung wurde anhand des sta¨rksten Amplitudenwertes von 945
und fu¨r alle Bilder gleich gewa¨hlt.
Das rechte Bild mit G = 0 mT/m wurde ohne bewegungssensitive Gradienten aufge-
nommen und dient als Referenz. In den folgenden Bildern wurde der gewa¨hlte b-Wert
mit jeder Aufnahme um 100 s/mm2 erho¨ht. Mit steigender Gradientensta¨rke wird das
Bild sichtbar dunkler, was eine geringere Amplitudensta¨rke bedeutet.
Fu¨r eine quantitative Analyse dieses Signalabfalls wurde in Abbildung 5.13 der Verlauf
des Amplitudenwertes von Zeile 55 (weiße Markierungen in Abbildung 5.12) fu¨r die
verschiedenen Gradientensta¨rken aufgetragen.
Bei geringer Gradientensta¨rke zeigen die Kurven drei klare Maxima an den Posi-
tionen der Furchen und zwischen den Hirnha¨lften mit erho¨htem Flu¨ssigkeitsanteil.
Mit steigender Gradientensta¨rke wird die relative Ho¨he der Maxima kleiner. Fu¨r
G = 34,61 mT/m ist der Amplitudenwert an den Positionen der Furchen geringer
als die Umgebung und sie erscheinen im Bild dunkler. Im Bereich des Hirngewebes
verla¨uft der Amplitudenwert fu¨r jede Gradientensta¨rke nahezu konstant, sinkt jedoch
mit gro¨ßerer Gradientensta¨rke.
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0 mT/m 17,30 mT/m 24,47 mT/m 29,97 mT/m 34,61 mT/m
Abbildung 5.12: Vergleich von Amplitudenbildern fu¨r verschiedene Gradientensta¨rken
G. Die aus zehn Einzelaufnahmen gemittelten Bilder zeigen den gleichen Ausschnitt und
wurden auf den gleichen Dynamikbereich skaliert. Mit steigender Gradientensta¨rke werden
die Aufnahmen dunkler. Die weißen Markierungen rechts und links zeigen die Position von
Zeile 55 an, deren Amplitudenverlauf in Abbildung 5.13 dargestellt ist.
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Abbildung 5.13: Amplitudenabha¨ngigkeit der Zeile 55 fu¨r verschiedene Gradientensta¨rken
G (in mT/m). Die drei sichtbaren Spitzen befinden sich an den Positionen von Furchen,
bzw. der Trennung zwischen den Hirnha¨lften und besitzen aufgrund ihres Flu¨ssigkeitsanteils
eine ho¨here Signalamplitude. Der Amplitudenwert im Bereich des Hirngewebes ist nahezu
konstant. Mit steigender Gradientensta¨rke G wird der Amplitudenwert kleiner.
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In Abbildung 5.14 sind die zugeho¨rigen Phasenbilder dargestellt. Die Bilder wur-
den maskiert, entfaltet und aus zehn Einzelaufnahmen gemittelt. Der dargestellte
Dynamikbereich entspricht 4pi.
Das ohne bewegungssensitive Gradienten (G = 0 mT/m) aufgenommene Bild dient als
Referenz und zeigt keinen sichtbaren Kontrast. Mit bewegungssensitiven Gradienten
bildete sich ein Bildkontrast aus, welcher im oberen Bereich zu dunkleren Hemispha¨ren
und heller Falx cerebri fu¨hrte. Im unteren Bildbereich war der Effekt genau gegen-
sa¨tzlich mit helleren Hemispha¨ren und dunkler Trennlinie. Gro¨ßere Gradientensta¨rke
erho¨hten den hervorgerufenen Effekt.
Der Phasenverlauf von Zeile 55 ist fu¨r die verschiedenen Gradientensta¨rken in Ab-
bildung 5.15 dargestellt. Die Referenz mit G = 0 mT/m zeigt einen leichten Anstieg
mit steigender x-Position. Mit den Gradienten der Bewegungssensitivita¨t bildeten
sich zwei Maxima im Bereich der Hemispha¨ren und einem Minimum zwischen den
Hirnha¨lften aus. Die Ho¨he der Maxima stieg mit der Gradientensta¨rke. Ein leichter
Anstieg mit steigenden x-Werten ist in allen Kurven zu erkennen.
0 mT/m 17,30 mT/m 24,47 mT/m 29,97 mT/m 34,61 mT/m
Abbildung 5.14: Abha¨ngigkeit der Phasenbilder von der Gradientensta¨rke G. Die Bilder
sind Mittelungen aus zehn Aufnahmen und auf einen Dynamikbereich von 4pi skaliert. Ohne
bewegungssensitive Gradienten (G = 0 mT/m) weist das Phasenbild trotz Absenkung keinen
Kontrast auf. Mit bewegungssensitiven Gradienten wurde ein Kontrast erzeugt, welcher mit
steigender Gradientensta¨rke zu nahm. Im oberen Bildbereich erscheinen die Hemispha¨ren
dunkler als die Falx cerebri im Bereich dazwischen. Im unteren Bildbereich kehrt sich der
Effekt um und fu¨hrt zu helleren Hirnha¨lften und dunkler Trennlinie. In Abbildung 5.15
wird der Verlauf der Phase in Zeile 55 untersucht, deren Position durch weiße Markierungen
angezeigt wird.
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Abbildung 5.15: Phasenabha¨ngigkeit der Zeile 55 fu¨r verschiedene Gradientensta¨rken G
(in mT/m). Mit bewegungssensitiven Gradienten bilden sich zwei Maxima im Bereich der
Hemispha¨ren aus, deren Amplituden mit ho¨herer Gradientensta¨rke steigen.
Variation von Gradientenla¨nge δ und Gradientenabstand ∆
Fu¨r einen konstanten b-Wert von 400 s/mm2 und ∆t90 = 51 ms wurden Gradienten-
la¨nge δ und Gradientenabstand (∆−δ) in den mo¨glichen Einstellbereichen variiert und
der Einfluss auf die Phasenbilder qualitativ beurteilt. Die wa¨hlbaren Parameterkom-
binationen ergaben sich aus der maximalen Gradientensta¨rke von ca. G = 35 mT/m,
der fu¨r einen Gradienten minimal beno¨tigten Zeit (aufgrund der Schaltzeiten) und
dem in der Sequenz fu¨r die Bewegungskodierung verfu¨gbaren Zeitbereich. Abbildung
5.16 zeigt die aufgenommenen Phasenbilder und die zugeho¨rigen Parameter. Die dar-
gestellten Bilder sind Mittelwerte aus zehn entfalteten Einzelaufnahmen und besitzen
einen Dynamikbereich von 4,6pi.
Die Phasenbilder ko¨nnen visuell in drei Gruppen eingeteilt werden. Die Bilder (a) bis
(c) weisen eine starke Asymmetrie zwischen rechter und linker Hirnha¨lfte auf, hier
ist die Trennlinie u¨berwiegend heller als die Umgebung. Die Bilder (d) und (e) sind
symmetrisch und weisen helle Zentren innerhalb der Hemispha¨ren und Verla¨ufe zu
den Außenbereichen auf, wobei die Trennlinie u¨berwiegend dunkel ist. Eine eindeutig
dunkle Trennung und helle Hemispha¨ren ohne klares Zentrum zeigen die Bilder (f) bis
(h). Die in allen Bildern enthaltenen Bildartefakte entstammen den Phasenspru¨ngen
in den Rohdatenbildern.
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(a) (b) (c) (d)
(e) (f) (g) (h)
Bild δ in ms ∆ in ms (∆− δ) in ms G in mT/m
(a) 13,8 28,8 15 34,82
(b) 15 30 15 31,52
(c) 19,6 44,6 15 22,77
(d) 10 50 40 34,61
(e) 15 55 40 22,29
(f) 19,6 59,6 40 16,59
(g) 8,6 67,6 59 34,17
(h) 10 69 59 29,17
Abbildung 5.16: Variation der Gradientenparameter bei b = 400 s/mm2. Die Phasenbilder
wurden aus zehn entfalteten Einzelbildern gemittelt und auf einen Dynamikbereich von
4,6pi skaliert. Die Bilder lassen sich qualitativ in drei Gruppen einteilen: Die Bilder (a)
bis (c) weisen eine starke Asymmetrie auf und besitzen eine u¨berwiegend helle Trennlinie
zwischen den Hirnha¨lften. (d) und (e) sind symmetrisch und zeigen helle Zentren innerhalb
der Hemispha¨ren mit einem Verlauf nach außen und eine meist dunkle Trennlinie. (f) bis
(h) sind ebenfalls symmetrisch und haben eine dunkle Trennlinie. Ein Zentrum der helleren
Hemispha¨ren ist nur bedingt vorhanden.
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5.4.3 Variation des Absenkzeitpunktes
Abbildung 5.17 zeigt Phasenbilder von verschiedenen Absenkzeitpunkten. Fu¨r die
Aufnahme wurden laufend zehn Bilder mit Absenkung, gefolgt von fu¨nf Bildern ohne
Absenkung erzeugt. Die Verzo¨gerungszeit wurde dabei nach 15 Aufnahmen vera¨ndert.
Eine reproduzierbare Bewegung der Aramidschale wurde mit dem jeweils dritten
Absenkvorgang erreicht, weshalb die ersten drei Bilder fu¨r jede Verzo¨gerungszeit
verworfen wurden. Die Bildverarbeitung der u¨brigen sieben Aufnahmen bestand aus
Maskierung, Entfaltung und Mittelung. Alle Bilder wurden gleich ausgeschnitten und
auf einen Dynamikbereich von 4pi skaliert. Die Parameter der bewegungssensitiven
Gradienten waren: G = 22,29 mT/m, δ = 15 ms und ∆ = 55 ms.
Die dargestellten Bilder decken einen zur Sequenz relativen Zeitbereich von ∆t90 =
−84 ms bis 66 ms ab. Die Verzo¨gerungen wurden so gewa¨hlt, dass die Bewegung der
Aramidschale entweder erst nach dem ersten bewegungssensitiven Gradienten startete
(∆t90 < −52 ms) oder bereits vor dem 90◦-Puls beendet war (∆t90 > 0).
Fu¨r ∆t90 = −84 ms zeigt das Phasenbild nahezu keinen Kontrast. Mit steigendem
∆t90 wird die Trennung der Hirnha¨lften immer deutlicher als helle Linien erkennbar.
Ab ∆t90 = −69 ms kommt ein Verlauf von dunkel nach hell aus den Mitten der
Hemispha¨ren hinzu. Die beiden Zentren dieses Verlauf wandern bis ∆t90 = 26 ms
von oben nach unten. Im Bereich von ∆t90 = 21 ms bis 31 ms wechselt das relative
Helligkeitsverha¨ltnis zwischen Trennlinie und Mitte der Hemispha¨ren. Die nun helleren
Zentren wandern ebenfalls bis ∆t90 = 66 ms von oben nach unten. Ab ∆t90 = 56 ms
erscheint die Trennlinie im oberen Bereich heller als die Hirnha¨lften und im unte-
ren Bereich dunkler. An den Stellen von Phasenspru¨ngen in den Rohdaten zeigen
sich in fast allen gemittelten Bildern Bildartefakte. Das zugeho¨rige Amplituden-
bild sowie ein gemitteltes Phasenbild ohne Absenkung werden in Abbildung 5.18
gezeigt.
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−84 ms −79 ms −74 ms −69 ms −64 ms −62 ms
−60 ms −59 ms −58 ms −56 ms −54 ms −52 ms
11 ms 16 ms 21 ms 26 ms 31 ms 36 ms
41 ms 46 ms 51 ms 56 ms 61 ms 66 ms
Abbildung 5.17: Phasenbilder zu verschiedenen Absenkzeitpunkten ∆t90. Die Bilder
wurden aus mehreren, entfalteten Aufnahmen gemittelt. Der Dynamikbereich betra¨gt
einheitlich 4pi. Mit steigendem ∆t90 wird zu Beginn eine helle Trennlinie zwischen den
Hemispha¨ren sichtbar. In beiden Hirnha¨lften bilden sich mittig dunkle Bereiche aus, welche
nach außen und zur Trennlinie hin verlaufen. Zwischen ∆t90 = 26 ms und 31 ms wechselt
das Helligkeitsverha¨ltnis. Die nun hellen Zentren der Verla¨ufe innerhalb der Hemispha¨ren
bewegen sich, wie die dunklen Zentren zuvor, von oben nach unten.
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Abbildung 5.18: Im Amplitudenbild der untersuchten Schicht sind die zur Auswertung
genutzten Pixel farblich und die verwendete Referenzregion mit einem schwarzen Balken
markiert. Die Beschriftung gibt die Pixelpositionen der ausgeschnittenen Bilder an. Das
Phasenbild ohne Absenkung wurde aus 118 Aufnahmen gemittelt und auf einen Dyna-
mikbereich von 4pi skaliert. Der markierte Pixel wurde zur Untersuchung der Phasenlage
verwendet (vgl. Abbildung 5.19).
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5.4.4 Untersuchung der Phasenstabilita¨t
Eine direkte Vergleichbarkeit von Phasenbildern mit verschiedenen Absenkzeitpunkten
ist nur mo¨glich, wenn die Referenzphase des MR-Tomographen fu¨r jede Aufnahme
gleich ist. Aus den Phasenbildern ohne Absenkung, der zuvor beschriebenen Messung,
wurde die Phasenlage eines einzelnen Pixels (x:75, y:55; roter Punkt in Abbildung
5.18) sowie der, u¨ber das ganze Bild gemittelten Phase untersucht. Die Phasenlage
von 118 Einzelaufnahmen ist in Abbildung 5.19 dargestellt.
Der Phasenwert des ausgewa¨hlten Pixels liegt in jedem Bild u¨ber dem der gemittelten
Phase. Die Differenz ist nahezu konstant, die Phasenlage variiert in einem Bereich
von pi/2. Periodisches Verhalten ist nicht zu erkennen, insbesondere fu¨r jeweils fu¨nf
Bilder (aufgrund der Aufnahmeart).
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Abbildung 5.19: Phasenlage in Bildern ohne Absenkung. Fu¨r 118 Einzelbilder wurde die
Phasenlage von Pixel (75,55) sowie der Bildmittelwert bestimmt und gegen die Bildnummer
aufgetragen. Der Phasenwert des einzelnen Pixels ist in allen Bilder etwas gro¨ßer als der
Mittelwert. Die Phase beider Kurven verteilt sich ohne erkennbares Muster auf einen Bereich
von pi/2.
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5.4.5 Positionsabha¨ngigkeit der Retardation
Aufgrund der nicht konstanten Referenzphase des MR-Tomographen war ein direkter
Vergleich zwischen Bildern von verschiedenen Absenkzeitpunkten nicht mo¨glich. Um
dennoch den zeitlichen Verlauf der hervorgerufenen Bewegung zu untersuchen, wurde
der Phasenunterschied zwischen jeweils einem Pixel und einer Referenzregion inner-
halb des Bildes fu¨r jedes Einzelbild untersucht. Die Positionen der untersuchten Pixel
sind durch farbige Punkte in Abbildung 5.18 gekennzeichnet. Der schwarze Balken
im Bereich der Falx cerebri markiert die Referenzregion, deren Phasenwert gemittelt
wurde.
Fu¨r jedes Einzelbild wurde die Differenz der Phasenwerte von Einzelpixel und Referenz-
region berechnet. Die Ergebnisse aller Einzelbilder mit gleichen Aufnahmebedingungen
(mit/ohne Absenkung und Absenkzeitpunkt) wurden gemittelt und die Standard-
abweichung berechnet. Abbildung 5.20 zeigt den zeitlichen Verlauf von Messungen
mit und ohne vorausgegangener Absenkung. Um unabha¨ngige Langzeiteffekte, wie
etwaige Einflu¨sse von Magnetfeldvariationen, zu reduzieren, wurde die Differenz der
Kurven berechnet und ebenfalls aufgetragen.
Wie in Abbildung 5.17 zeigt sich ∆t90-abha¨ngiges Verhalten des ausgewa¨hlten Pixels
bei Bildern mit vorausgegangener Absenkung und nahezu konstante Werte ohne
vorherige Absenkung. Die Differenz der Kurven zeichnet somit den Verlauf der Kurve
mit Absenkung nach, startet jedoch bei einem Phasenunterschied von 0.
Abbildung 5.21 zeigt den Verlauf der normierten Phasendifferenz der drei untersuchten
Pixel in Abha¨ngigkeit von ∆t90 im direkten Vergleich.
Alle Kurven beginnen bei dem Wert 0 und zeigen einen ∆t90-abha¨ngigen Verlauf. Die
Amplituden der Kurven unterscheiden sich bereits nach kurzer Zeit. Fu¨r steigende
∆t90 kommen unterschiedliche Nulldurchga¨nge und Lagen der Extrema hinzu.
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Abbildung 5.20: Relativbewegung zwischen Pixel (75,55) und der Referenzregion in
Abha¨ngigkeit des Absenkzeitpunktes ∆t90. Um den Einfluss von Feldinhomogenita¨ten zu
unterdru¨cken wurde fu¨r jeden Absenkzeitpunkt die Differenz des Phasenwertes der Bilder
mit und ohne Absenkung berechnet. Das normierte Bewegungsprofil zeigt im Gegensatz zu
der Aufnahme ohne vorherige Absenkung komplexes, zeitabha¨ngiges Verhalten.
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Abbildung 5.21: Vergleich der Relativbewegungen von drei Pixeln und der Referenzregion.
Aufgetragen ist die gemittelte Differenz des Phasenwertes mit und ohne Absenkung gegen
den Absenkzeitpunkt. Alle Kurven zeigen unterschiedliche Verla¨ufe. Insbesondere fu¨r gro¨ßere
∆t90 unterscheiden sich die Kurven deutlich in Amplitude, Nulldurchgang und Lage der
Extrema.
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In diesem Kapitel werden die erarbeiteten Methoden und Ergebnisse diskutiert.
Beginnend mit der Absenkung des Kopfes, welche die innere Anregung erzeugt, wird
anschließend die Messung der Deformation mit Hilfe der bewegungssensitiven MRT-
Sequenz diskutiert, bevor abschließend die Erkenntnisse u¨ber das viskoelastische
Verhalten von Hirngewebe erla¨utert werden.
6.1 Absenkung des Kopfes
6.1.1 Elektropneumatische Ansteuerung
Der in Abschnitt 4.2 beschriebene Aufbau wurde zur flexiblen Schaltung und Steue-
rung der Prototypen entwickelt. Durch u¨berwiegende Verwendung von pneumatischen
Standardbauteilen wurden fu¨r das Versuchsstadium sowohl von Beginn an breite Be-
triebsfenster ermo¨glicht als auch die Weichen fu¨r Erweiterungsmo¨glichkeiten gestellt.
In der beschriebenen Konfiguration muss beachtet werden, dass der vorgesehene,
zuverla¨ssige Betriebsbereich nicht u¨berschritten wird. Liegen die Anforderungen außer-
halb der Mo¨glichkeiten, so ist eine Erweiterung oder der Austausch von einem oder
mehrerer Bauteile problemlos umzusetzen.
Die zur Synchronisation genutzte Signalaufbereitung und Verzo¨gerung wurden eben-
falls aus Standardbauteilen aufgebaut und ko¨nnten bei Bedarf einfach erweitert werden.
Im beschriebenen Aufbau war eine Synchronisation im Submillisekundenbereich zu
erreichen.
Die pra¨sentierten Messungen haben gezeigt, dass die Bildaufnahme durch die Antenne
und die Gera¨te im Kontrollraum nicht gesto¨rt wurde.
6.1.2 Evolution der Prototypen
Mit dem ersten Prototypen sollte gezeigt werden, dass eine pneumatisch gesteuerte
Absenkung des Kopfes innerhalb der MRT-Kopfspule mo¨glich und der vermutete
Effekt darstellbar ist (vgl. Gedankenexperiment in Kapitel 3).
Die Konstruktion von Prototyp 1 bestand u¨berwiegend aus POM, welches einfach zu
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bearbeiten war, aber eine vergleichsweise geringe Steifigkeit aufwies. Die resultierende
Bauho¨he von ca. 40 mm war fu¨r den Betrieb im begrenzt verfu¨gbaren Platz in der
MRT-Kopfspule am Maximum (siehe Abbildung 4.11).
Wa¨hrend des Hebe- und Senkvorganges fu¨hrte das weiche Material aufgrund der
mechanischen Belastung des aufliegenden Kopfes zu unkontrollierten Verformungen
der Klappe und damit nur zu bedingter Reproduzierbarkeit. Vor Beginn jeder Messung
musste der Kopf des Probanden sorgfa¨ltig ausgerichtet und mit den Schaumstoffkeilen
fixiert werden, um sto¨renden Bildartefakten aufgrund von seitlicher Bewegung vorzu-
beugen. Die gegossene Kopfauflageform aus Glasfaserspachtelmasse bot eine sehr gute
Anpassung an den Hinterkopf, beno¨tigte jedoch nach der Formgebung ca. 30 Minuten
Zeit zum Ausha¨rten.
Die Absenkung durch eine Rotation zu erreichen, bot den Vorteil, dass nur ein
Freiheitsgrad fu¨r die Bewegung zur Verfu¨gung stand und somit auch die Ho¨henein-
stellung sowie die Positionsmessung nur an einer Stelle beno¨tigt wurden. Nachteilig
ist anzumerken, dass die Reproduzierbarkeit eines konstanten Hubs fu¨r verschiedene
Probanden nur sehr schwer sicher zu stellen war, da der maximale Hub vom Abstand
zur Drehachse abhing. Innerhalb der Messung eines Probanden variierte der maximale
Hub ebenfalls in den Aufnahmen verschiedener transversaler Schichten.
Die Ergebnisse in Abbildung 5.1 zeigen, dass eine sto¨rungsfreie Absenkung innerhalb
der MRT-Kopfspule mo¨glich war und besta¨tigen die vorhergesagte Relativbewegung
zwischen verschiedenen Volumenelementen des Gehirns und dem Scha¨del.
Der zweite Prototyp ermo¨glichte durch seine vera¨nderte Konstruktion eine lineare
Absenkung. Durch die Verwendung von aramidfaserversta¨rktem Kunststoff, welcher
im Vergleich zu POM bei geringerem Gewicht eine ho¨here Steifigkeit aufwies, konnte
eine deutlich geringere Bauho¨he von 10 mm erzielt werden. Die Kopffixierung mit
Hilfe des Vakuumkissens war einfach zu handhaben. Da es sich bei dem verwendeten
Vakuumkissen um originale Zubeho¨rware handelte, war die Form und Gro¨ße des
Kissens nicht perfekt fu¨r die Verwendung mit dem Prototypen abgestimmt.
Das Konzept der Absenkung von Prototyp 2 sah vor, dass nur die obere und untere
Position in der Ebene durch die Fu¨hrungskolben und die Anschla¨ge definiert wurden.
Wa¨hrend der Absenkung lag die bewegliche Schale samt Kopf frei auf den Schla¨uchen
auf. Ungleichma¨ßige Ausrichtung des Kopfes auf der Schale fu¨hrte zu unerwu¨nschten
Bewegungen in der Horizontalen und damit zu Bildartefakten, sodass auf gleichma¨ßige
Ausrichtung geachtet werden musste.
Die verwendeten Anschla¨ge mussten aufgrund der Hubbegrenzung von oben an den
Ra¨ndern der Schale angeordnet werden, wa¨hrend sich die Angriffsfla¨che der Hub-
schla¨uche mittig u¨ber die gesamte La¨nge der Schale verteilte. Dieses Ungleichgewicht
fu¨hrte zu einer Hebelwirkung, welche die du¨nne Basis bei jedem Hub- und Senkzyklus
deutlich sichtbar verformte. Eine a¨hnliche, schwa¨chere Hebelwirkung wurde durch
die zentral wirkende Gewichtskraft des Kopfes und die Hubkolben an den Ra¨ndern
erzeugt, welche zu einer Stauchung der Schale nach innen fu¨hrte.
Bei der Gestaltung von Prototyp 3 wurde durch A¨nderung und mittige Anordnung
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der Ho¨heneinstellung die Hebelwirkung durch Hubschla¨uche und Hubbegrenzung
deutlich minimiert. Durch Versta¨rkung der Basis und der Aramidschale fanden wa¨h-
rend der Hub- und Senkbewegung keine oder nur sehr geringe Verformungen statt.
Die Bauho¨he betrug moderate 15 mm. Durch Verwendung der Blattfedern war die
Schale zu jeder Zeit gefu¨hrt und verringerte ungleichma¨ßige Absenkung rechts und
links. Eine Kippung von oben nach unten (aus Sicht des Probanden) konnte durch die
vorhandene Fu¨hrung nicht reguliert werden. Ungleichma¨ßige Belastungen der Schale
konnten den Hub um 0,1 mm beeinflussen.
6.1.3 Optische Positionsmessung
Die Kombination aus Lichtleitfasern ohne Ummantelung und Strahlaufweitern sowie
Kollektoren aus PMMA (Verwendung mit Prototyp 1; vgl. Abbildung 4.3) zeigte,
dass eine schnelle Positionsanzeige innerhalb der MRT-Kopfspule prinzipiell mo¨glich
ist. Durch Streulicht aufgrund der Raumbeleuchtung war es no¨tig, die Leuchtdioden
frequenzmoduliert zu betreiben und anschließend zu filtern. Der Betrieb mit Frequenz-
generator und Filter war grundsa¨tzlich mo¨glich, das resultierende Spannungssignal
zur Anzeige am Oszilloskop war dabei jedoch durch die Amplitudenmodulation
positionsabha¨ngig verbreitert und nicht mehr intuitiv versta¨ndlich. Die A¨nderung der
Photospannung bei Beginn und Ende der Absenkung war erkennbar.
Die bei Prototyp 3 realisierte Positionsmessung lieferte intuitiv versta¨ndliche und
genauere Werte, da die Spannungswerte proportional zur Position waren und durch
ummantelte Lichtleitfasern auf eine Frequenzmodulation verzichtet werden konnte.
Bei Verwendung von Blenden mit einer 45◦-Kante gab es einen nahezu linearen
Messbereich von ca. 1,2 mm (vgl. Abbildung 5.3). Der Vergleich von Positionsanzeige
und Positionsbestimmung mittels Hochgeschwindigkeitskamera und Messuhr (vgl.
Abschnitt 5.3.2) lieferte sehr gute U¨bereinstimmung, wenn eine korrekte Justage der
Blenden erfolgte (Abbildung 5.4). Der Vergleich von angezeigter und tatsa¨chlicher
Position an der Messstelle oben zeigt das Ergebnis einer nicht korrekt eingestellten
Blende, bei der die gemessene Photospannung in Sa¨ttigung ging (Abbildung 5.5). Wenn
neben der qualitativen Anzeige der Absenkbewegung auch quantitative Positions-
angaben erforderlich sind, so ist das Spannungssignal in der oberen und unteren
Stellung der beweglichen Schale mit Hilfe einer Messuhr o.a¨. zu eichen. Aufgrund der
linearen Abha¨ngigkeit von Position und Photospannung kann damit das tatsa¨chliche
Bewegungsprofil rekonstruiert werden. Zur Untersuchung des Absenkverhaltens in
Abha¨ngigkeit verschiedener Einflussfaktoren wurde auf eine Eichung verzichtet und nur
der qualitative Verlauf untersucht. Erfordert eine Messung einen gro¨ßeren Messbereich,
so kann neben der Mo¨glichkeit von Strahlaufweitern auch durch Variation des Winkels
an der Blendenkante der Messbereich individuell eingestellt werden.
Allgemein gilt, dass der Betrieb von Leucht- und Photodioden im Kontrollraum
und die Verbindung u¨ber Lichtleitfasern in den Untersuchungsraum eine gu¨nstige,
75
6 Diskussion
zuverla¨ssige, metallfreie, schnelle und genaue Methode ist, um Bewegungen innerhalb
eines MR-Tomographen zu untersuchen. Die beschriebene technische Umsetzung
ist nicht auf das in dieser Arbeit dokumentierte Projekt beschra¨nkt, sondern kann
universell fu¨r jede Art der Bewegungsanalyse eingesetzt werden. Weiter ko¨nnen beliebig
viele Messstellen und alle mo¨glichen Richtungen simultan betrieben werden. Neben der
beschriebenen Untersetzung durch Verwendung der GFK -Stangen ko¨nnen bei Bedarf
auch U¨bersetzungen verwendet werden, um den Messbereich der Problemstellung
anzupassen.
6.1.4 Trajektorie der Absenkung
Mit der Entwicklung der Prototypen wurde die Absenkdistanz von ca. 10 mm auf ca.
0,6 mm reduziert. Diese Verringerung erho¨hte den Komfort des Probanden und ver-
ku¨rzte die Dauer der inneren Anregung. Bei der Wahl des eingestellten Maximalhubs
musste bei Verku¨rzung der Anregung darauf geachtet werden, dass der gewu¨nschte
Messeffekt erhalten blieb.
Der Betrag der inneren Anregung war durch Wahl der Absenkgeschwindigkeit zu
beeinflussen. In dem beschriebenen Aufbau war der freie Fall als theoretisch schnellste
Absenkung mo¨glich, langsamere Absenkungen fu¨hrten entsprechend zu schwa¨cherer
Anregung.
Auf die Trajektorie der Absenkung konnte durch Parameterwahl im Pneumatiksystem
Einfluss genommen werden (vgl. Abschnitt 5.3.4). Die Untersuchung der Abha¨ngigkeit
der Trajektorie vom gewa¨hlten Unterdruck ist in Abbildung 5.8 dargestellt. Die Tat-
sache, dass geringerer Unterdruck zu steileren Kurven fu¨hrte, ist dadurch zu erkla¨ren,
dass das verwendete Schaltventil auf der Unterdruckseite bei sta¨rkerem Unterdruck
eine gro¨ßere Gegenkraft beim O¨ffnen erfuhr und dadurch langsamer o¨ffnete. Sind
die erreichbaren Trajektorien fu¨r zuku¨nftige Messungen nicht ausreichend, sollte ein
Austausch durch ein leistungssta¨rkeres Schaltventil erwogen werden. Die Abha¨ngigkeit
der Bewegungskurve von der Repetitionszeit in den Abbildungen 5.9 und 5.10 erfu¨llte
die Erwartungen: Das Pneumatiksystem beno¨tigte nach einem Schaltvorgang eine
gewisse Zeit, um das System aufzupumpen und dadurch die obere Ausgangsposi-
tion der Schale zu erreichen. Wurde die beno¨tigte Zeit unterschritten, so begann die
Absenkung bei einer geringeren Ausgangsho¨he. Die bei dieser Konfiguration fu¨r die
MRT-Messungen gewa¨hlte Repetitionszeit von 3000 ms stellte einen guten Kompro-
miss zwischen Absenkdistanz und beno¨tigter Messzeit dar. Deutlich ku¨rzere Zeiten
waren aufgrund der Verwendung der EPI-MRT-Sequenz nicht erforderlich, da diese
ebenfalls Repetitionszeiten im Bereich von 2000 ms bis 3000 ms zur sicheren Bild-
aufnahme beno¨tigte. Der Einfluss der Drosselventilstellungen, der Schaltventilzeiten
und -betriebsspannungen sowie des eingestellten U¨berdrucks wurden im Rahmen
dieser Arbeit nicht weiter untersucht, ko¨nnten sich jedoch ebenfalls auf die Form der
Bewegungskurve auswirken.
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Die Abbildungen 5.6 und 5.7 zeigen die Reproduzierbarkeit der Absenkung von
zehn, willku¨rlich ausgewa¨hlten Zyklen unter Laborbedingungen. Im Vergleich zum
Signalrauschen einer einmaligen Absenkung (vgl. schwarze Kurve bei −17,7 kPa in
Abbildung 5.8) ist die Standardabweichung gering. Die gute, erreichbare Reprodu-
zierbarkeit unter Laborbedingungen spiegelt nur die Mo¨glichkeiten der verwendeten
Technik wider. Unter realen Messbedingungen ko¨nnen z.B. Atmung, Bewegung und
Nackenspannung des Probanden die Reproduzierbarkeit deutlich verschlechtern, da
sehr ungleichma¨ßige Belastungen der Aramidschale einen Positionierungsfehler von
0,1 mm bewirken ko¨nnen.
Die fu¨r die MRT-Messungen mit Prototyp 3 verwendete Bewegungsform ist in Ab-
bildung 5.11 fu¨r alle drei Messpositionen dargestellt. Der Beginn der Absenkung
zeigt bei allen drei Kurven einen parabela¨hnlichen Verlauf, der fu¨r eine durch die
Schwerkraft erzeugte Absenkung zu erwarten war. Mittig zwischen der oberen und
der unteren Position verhalten sich die Kurven nahezu linear. Die Bewegungskurven
der Messpositionen links und rechts steigen anschließend noch einmal an, bevor sie
die untere Position anzeigen. Fu¨r die Messstelle oben geht der lineare Verlauf in eine
flache Anna¨herung an die untere Position u¨ber. Der Verlauf der Bewegungskurven
am Ende der Absenkung ist durch Auftreffen und Abfedern auf den noch nicht voll-
sta¨ndig entleerten Hubschla¨uchen zu erkla¨ren. An der Messstelle oben fu¨hrten die
Klemmbefestigungen der Hubschla¨uche dazu, dass das Aufpumpen und Entleeren nur
in geringem Maße den Schlauchquerschnitt a¨nderte und somit der federnde Effekt
ausblieb. Im mittleren Bereich traf die Aramidschale bei der Absenkung auf die
elastischen Schla¨uche und wurde sta¨rker abgefedert.
Die Bestimmung des Absenkzeitpunktes u¨ber lineare Anpassungen ist eher als Ab-
scha¨tzung zu verstehen, da die resultierenden Kurven nur visuell einen linearen Verlauf
zeigten, welcher jedoch keinen theoretischen Ursprung hatte. Sollte fu¨r spa¨tere Mes-
sungen ein exakter zeitlicher Bezug zwischen MRT-Sequenz und Absenkzeitpunkt
beno¨tigt werden, so ist eine andere Art der Bestimmung zu empfehlen. Da in dieser
Arbeit der Absenkzeitpunkt nur zum Versta¨ndnis des qualitativen, zeitlichen Zusam-
menhanges beno¨tigt wurde, war die erreichbare Genauigkeit ausreichend.
Der Vergleich der Bewegungskurven und ermittelten Absenkzeitpunkte zeigte, dass
die erzeugte Absenkung zu keiner Rotation in der transversalen Ebene fu¨hrte, da
diese durch die verwendeten Blattfedern unterdru¨ckt wurde. Das leicht abweichende
Bewegungsprofil an der Messstelle oben deutete an, dass neben der linearen Absenkung
auch eine Rotation in der sagittalen Ebene stattgefunden hatte.
Bei einer Diskussion der Trajektorie der Absenkung muss bedacht werden, dass es
keine Untersuchungen dazu gab, welche Vorgabe zu einem
”
besten“ Ergebnis fu¨hrt,
da auch keine Aussage u¨ber die Qualita¨t eines Ergebnisses gemacht werden konn-
te. Der direkte Vergleich von linearer Absenkung und Kippung hat gezeigt, dass
eine Rotation aufgrund des einzelnen Freiheitsgrades einfacher zu kontrollieren war,
wa¨hrend vergleichbare Anregungen besser durch lineare Absenkung zu erreichen
waren.
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6.1.5 Ausblick
Die allgemeinen Anforderungen an die entwickelten Prototypen setzte voraus, dass
deren Betrieb innerhalb der Standardkopfspule des MR-Tomographen stattfand. Die
Entwicklungsmo¨glichkeiten wurden daher konzeptionell stark eingeschra¨nkt. Ho¨here
Genauigkeiten bei der Absenkung sowie ggf. erforderliche Beschleunigung u¨ber den
freien Fall hinaus ko¨nnten wesentlich einfacher umgesetzt werden, wenn die Mo¨glichkeit
zur Absenkung in das Design der Kopfspule integriert werden wu¨rde. Durch adaptive
Regeltechnik der Pneumatik und Verwendung der optischen Positionsdaten ko¨nnte
zuku¨nftig eine gewu¨nschte Trajektorie zur Absenkung vorgegeben und erreicht werden,
welche zu einer optimalen Anregung fu¨hrt. In einem fru¨heren Stadium ko¨nnte es
hilfreich sein, zu jeder Messung der Deformation auch die zugrunde liegende Absenkung
anhand der optischen Positionsmessung aufzuzeichnen. Im pra¨sentierten Stadium
ist die Kenntnis der Bewegungskurve und die Reproduzierbarkeit der Absenkung
ausreichend, um mit der Untersuchung des diagnostischen Mehrgewinns aus dem
Vergleich von gesunden und erkrankten Probanden zu beginnen.
6.2 Messung der Deformation
6.2.1 Bewegungssensitive MRT-Sequenz
Bei der verwendeten MRT-Sequenz handelte es sich im Prinzip um eine Standard-
Sequenz aus der Diffusions-Tensor-Bildgebung. Das Gradientendesign und die Mo¨glich-
keiten zur Vorgabe der Gradientenparameter waren daher nicht speziell auf den in
dieser Arbeit beschriebenen Einsatz optimiert.
Fu¨r die Erzeugung der Phasenbilder waren keinerlei Modellannahmen erforderlich.
Informationen u¨ber unterschiedliche Gewebeeigenschaften sind den Aufnahmen in
qualitativer Form direkt zu entnehmen (vgl. Abbildung 5.1).
Die aus zehn Aufnahmen gemittelte Messung einer einzelnen Schicht, inklusive acht
vorausgehender Vorbereitungsmessungen zur Stabilisierung des Systems, konnte in
einer Zeit von weniger als einer Minute durchgefu¨hrt werden und stand anschließend
direkt zur Verfu¨gung. Bei der Aufnahme mehrerer Schichten zu verschiedenen Absenk-
zeitpunkten kann zuku¨nftig durch geschickte Bildaufnahme die Zeit pro Einzelschicht
noch verku¨rzt werden.
Die Homogenita¨t der Phasenbilder ohne vorherige Absenkung zeigt, dass die Bildauf-
nahme durch den Aufbau nicht gesto¨rt wurde (Abbildung 5.1, 5.2 und 5.18). Leichte
Verla¨ufe des Grauwertes ko¨nnen durch Inhomogenita¨ten des Magnetfeldes erkla¨rt wer-
den. Dieser Einfluss kann bei Bedarf durch Messungen ohne Absenkung quantifiziert
und zur Korrektur der Messungen mit vorheriger Absenkung genutzt werden.
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Die Abbildungen 5.14 und 5.15 zeigen, dass ho¨here Gradientensta¨rken, wie erwar-
tet, einen gro¨ßeren Effekt bewirkten. Ein hoher Kontrast im Phasenbild bedeutete
geringere Phasenkoha¨renz, sodass die Signalamplitude abnahm (Abbildungen 5.12
und 5.13). Die Amplitudenbilder sind damit nicht von der Absenkbewegung un-
abha¨ngig, sondern enthalten auch indirekte Informationen u¨ber Deformation und
Ru¨ckdeformation des Gewebes. Ist ein Bildvergleich von Amplituden- und Phasenbild
zur Identifizierung von Strukturen geplant, so sollte ein Amplitudenbild ohne bewe-
gungssensitive Gradienten fu¨r den Vergleich herangezogen werden (vgl. Abbildung
5.18 links). Bei Bildaufnahmen mit sta¨rkeren Gradienten empfanden die Probanden
subjektiv sta¨rkere Vibrationen des MR-Tomographen, welche zu Bildartefakten ge-
fu¨hrt haben ko¨nnten. Dieser Einfluss wurde nicht weiter untersucht.
Zur Wahl der Gradientensta¨rke bot die verwandte MRT-Sequenz nur die Vorgabe des
b-Wertes (vgl. Gleichung 4.3). Fu¨r die vorgestellte Technik eignete sich die Angabe
dieses, aus der Diffusionsbildgebung stammenden Parameters nur bedingt zur Quantifi-
zierung. Abbildung 5.16 zeigt Messungen unter konstanter Vorgabe der Absenkung und
konstantem b-Wert. Durch Wahl unterschiedlicher Gradientenla¨ngen und -absta¨nde
ergaben sich die zugeho¨rigen Gradientensta¨rken. Trotz gleichen b-Wertes unterschei-
den sich die Bilder qualitativ deutlich. Im Gegensatz zu gerichteten, gleichma¨ßigen
Bewegungen, bei denen sich eine Quantifizierung nach Gleichung 4.3 eignet, sind fu¨r
die beschriebene Technik Gradientenla¨nge und -abstand wichtige und voneinander
unabha¨ngige Parameter. Bei einem Vergleich von Messungen mit unterschiedlichen
Einstellungen muss dies beru¨cksichtigt werden.
Die in der MRT-Sequenz verfu¨gbare Mo¨glichkeit der Interpolation erzeugte auf den
ersten Blick scha¨rfere Bilder. Diese sind jedoch rein mathematischer Natur und stellen
keinen gemessenen Informationsgewinn dar. Die Option der Interpolation ist daher
bestenfalls fu¨r qualitative Bewertungen geeignet.
Bei U¨berschreitung des Dynamikbereiches von 2pi kommt es bei Phasenbildern zu
Phasenspru¨ngen. Da diese prinzipiell nur Darstellungsfehler sind, sollten sie durch
die in Abschnitt 4.6.3 beschriebene Entfaltung korrigiert werden ko¨nnen. Tatsa¨chlich
kam es an den Grenzen der Phasenspru¨nge zu jeweils einem Wert zwischen weiß (2pi)
und schwarz (0). Dieser war bereits in den Rohdaten enthalten, konnte somit nicht
ohne Weiteres korrigiert werden und fu¨hrte zu einer Kante im entfalteten Bild. Die
Ursache dieses Bildartefakts bedarf weiterer Untersuchungen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Absenkzeitpunkte so gewa¨hlt, dass die Ab-
senkung der beweglichen Aramidschale bereits vor dem 90◦-Anregungspuls beendet
war oder erst nach dem 180◦-Puls begonnen hat. Die Gu¨ltigkeit der Messungen und
Ergebnisse fu¨r Absenkungen im Bereich zwischen und wa¨hrend der HF-Pulse muss
noch gepru¨ft werden.
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6.2.2 Vergleichbarkeit von Messungen
MRT-Messungen unter konstanten Bedingungen erzeugten Bilder mit unterschied-
lichem mittleren Phasenwert. In der durchgefu¨hrten Messreihe ohne Absenkung des
Kopfes (vgl. Abbildung 5.19) lag die Variation ohne erkennbares Muster im Bereich
von ungefa¨hr pi/2. Da der erwartete Messeffekt in einer a¨hnlichen Gro¨ßenordnung
lag, konnten Phasenwerte von Pixeln verschiedener Bilder nicht direkt miteinander
in Bezug gebracht werden. Die verwendete MRT-Sequenz bot keine Mo¨glichkeit
zur Ausgabe eines Referenzphasenwertes. In den Einzelbildern befanden sich keine
Strukturen, mit ausreichendem Wasseranteil zur Signalerzeugung, deren Position
konstant oder deren Bewegungskurve bekannt war, welche zur Normierung der Phase
herangezogen werden konnten. Das Einbringen eines unbewegten Gegenstandes zur
Bestimmung einer Referenzphase wa¨re prinzipiell mo¨glich. Im leeren Raum zwischen
Referenzmaterial und Hirngewebe ko¨nnte jedoch keine Phase zugewiesen werden,
sodass es keinen stetigen U¨bergang von Referenzmaterial zum Hirngewebe ga¨be.
Die Referenzphase ko¨nnte dann um beliebige Vielfach von 2pi verschoben sein. Eine
Referenzphasenmessung außerhalb des Kopfes ist aus diesem Grund unbrauchbar.
Zur quantitativen Auswertung wurden Phasendifferenzen innerhalb von Einzelbildern
untersucht und miteinander verglichen. Auf diese Art konnten die Einflu¨sse von
konstanten Phasenversa¨tzen verhindert werden.
6.2.3 Ausblick
Die Weiterentwicklung der Messtechnik sollte das Ziel einer mo¨glichst genauen Be-
stimmung der Retardation verfolgen. Nach erfolgter Anregung muss eine Messung
der Deformation und Ru¨ckdeformation zu jedem folgenden Zeitschritt ermo¨glicht
werden. Bei der in dieser Arbeit beschriebenen MRT-Sequenz war es nicht mo¨glich,
die Gradientenlage und -form zu beeinflussen. Andere Sequenzdesigns (beispiels-
weise mit bipolaren Gradienten) ko¨nnten sich positiv auf die Messgenauigkeit der
erzeugten Bewegung auswirken. Durch Angabe einer Referenzphase oder geschickter
Auswertungsprotokolle sollte zuku¨nftig eine Rekonstruktion der Bewegungskurve fu¨r
jedes Volumenelement mo¨glich sein.
Mechanische Deformationen finden bei realen Ko¨rpern in allen drei Dimensionen
statt, sodass neben der Aufnahme mehrerer Schichten zur Abbildung des gesamten
Gehirns auch das zeitliche Verhalten von Bewegungen in den zur Vertikalen senk-
rechten Richtungen zu einem Erkenntnisgewinn fu¨hren kann. Eine Untersuchung
durch Schaltung entsprechender bewegungssensitiver Gradienten kann ohne Weite-
res durchgefu¨hrt werden. Zur Abbildung kleiner, lokal begrenzter Vera¨nderungen
ist der Einsatz von Techniken mit kleinerem FOV und besserer Auflo¨sung denkbar
[Fins09].
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In Kapitel 3 wurde die Methode zur Untersuchung viskoelastischen Verhaltens von
Hirngewebe anhand eines Gedankenexperiments vorgestellt (vgl. Abbildung 3.1). Mit
Hilfe der entwickelten Prototypen konnte innerhalb eines MR-Tomographen eine inne-
re Anregung durch Absenkung erzeugt und die dadurch erzeugte Retardation durch
eine bewegungssensitive MRT-Sequenz abgebildet werden. Die vorgestellte Methode
ist nichtinvasiv und medizinisch unbedenklich. Die beno¨tigten Beschleunigungen des
Kopfes sind um ein Vielfaches geringer als allta¨gliche oder freiwillig im Sport tolerierte
Belastungen [Naun03]. Die bildgebende MR-Tomographie ist nach aktuellem Wissens-
stand fu¨r den menschlichen Ko¨rper unscha¨dlich, insbesondere da auf Kontrastmittel
und ionisierende Strahlung verzichtet werden kann.
6.3.1 Natu¨rliche Hirnbewegungen
Bei der Auswertung der Retardation von Hirngewebe zur Beschreibung mechanischer
Eigenschaften muss der Einfluss der permanenten, natu¨rlichen Hirnbewegung be-
ru¨cksichtigt werden (vgl. Abschnitt 2.1.2). Eine gute Einscha¨tzung der Relevanz
konnte mit Hilfe von bewegungssensitiven Aufnahmen ohne zusa¨tzliche Absenkung
gegeben werden. Abbildung 5.2 zeigt auf der rechten Seite solche Bilder von allen drei
Ko¨rperebenen. Anhand der Amplitudenbilder auf der linken Seite ko¨nnen auffa¨llige
Strukturen anatomisch zugeordnet werden. Im transversalen Schnittbild (c) ist kein
Kontrast vorhanden, sodass sich ein eventuell stattgefundener Transport der CSF
von innen nach außen herausgemittelt hat oder auf einer anderen Zeitskala oder
Gro¨ßenordnung stattfand. Im koronalen (f) sowie auch schwach im sagittalen Schnitt
(i) zeigt sich ein Kontrast im Bereich der Ventrikel. Da diese mit CSF gefu¨llt sind,
ist ein gewisser Fluss auch bei ruhendem Kopf nicht verwunderlich. Bei Deutung
von Schnittbildern im Bereich der Ventrikel muss dieser natu¨rlichen Bewegung be-
sondere Beachtung geschenkt werden. Effekte aufgrund von Herzschlag, Atmung
und Vasomotorik wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht na¨her untersucht oder
beobachtet.
6.3.2 Viskoelastisches Materialverhalten
Bereits die Messungen mit Prototyp 1 zeigten, dass es zu der erwarteten Relativ-
bewegung verschiedener Volumenelemente kam (vgl. Abbildung 5.1). Der direkte
Vergleich der Phasenbilder aus einer Messung mit und ohne vorausgegangener Ab-
senkung beweist, dass der beobachtbare Effekt nur mit Absenkung erzielt wurde.
Aus der Relativbewegung der einzelnen Volumenelemente untereinander folgt, dass
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die Bewegung von der oberen in die untere Position zeitlich verzo¨gert stattgefunden
haben musste und sich somit das untersuchte Gewebe viskoelastisch verhalten hat
(unter der gerechtfertigten Annahme, dass keine plastischen Deformationen durch
die Absenkung entstanden sind). Die durch den Effekt sichtbaren Strukturen lassen
sich zum einen der Falx cerebri und zum anderen den mit CSF gefu¨llten Furchen
zuordnen. Trotz wenig zuverla¨ssiger Referenzen zu den mechanischen Eigenschaften
von Gewebearten innerhalb des Kopfes (vgl. Abschnitt 2.1), war fu¨r die Falx cerebri
aus straffem Bindegewebe und die flu¨ssige CSF der gro¨ßte Unterschied zu Hirngewebe
zu erwarten und wurde besta¨tigt.
Die Messergebnisse mit Prototyp 2 (vgl. Abbildung 5.2) sind konsistent zu der Be-
schreibung, dass die Hirnha¨ute zur Fixierung des Gehirns dienen. In den Bereichen
nahe der stabilisierenden Hirnha¨ute unterscheiden sich die Aufnahmen mit und ohne
Absenkung nur gering, wa¨hrend die Relativbewegungen zu den Mitten der Hemi-
spha¨ren zunehmen.
Durch Variation des Absenkzeitpunktes war es mit Prototyp 3 mo¨glich, den zeitlichen
Verlauf der Deformation und Ru¨ckdeformation zu untersuchen (vgl. Abbildung 5.17).
Die pra¨sentierten Messungen sind im Einklang zur Beschreibung fixierender Hirnha¨ute
und zeitlich verzo¨gerter Bewegung des Hirngewebes. Fu¨r die verwendeten Gradienten-
parameter entspricht ein Phasenunterschied von 2pi nach Gleichung 4.3 einer Relativ-
bewegung von 70µm. Die weitere Auswertung von drei beispielhaft ausgewa¨hlten
Pixeln zeigte, dass sich nicht nur die Amplituden, sondern auch der zeitliche Verlauf
der Deformations- und Ru¨ckdeformationsbewegung ortsabha¨ngig unterschieden (vgl.
Abbildung 5.21). Neben der viskoelastischen Kopplung mit den direkt benachbarten
Volumenelementen, enthalten die gemessenen Bewegungskurven auch Informationen
u¨ber die Randbedingungen (viskoelastische Kopplung aller Volumenelemente im be-
trachteten System). Inwieweit sich natu¨rliche oder krankhafte Vera¨nderungen auf
die lokale viskoelastische Kopplung oder die Randbedingungen auswirken, konnte im
Rahmen dieser Arbeit noch nicht untersucht werden.
6.3.3 Ausblick
Die Messtechnik war trotz der angeregten Verbesserungen bereits im beschriebenen
Stadium ausreichend, um mit ersten Untersuchungen des diagnostischen Potentials zu
beginnen. Zuna¨chst muss die Methode und deren Messergebnisse an gesunden Proban-
den auf die natu¨rliche Streuung hin untersucht werden. Im Rahmen der vorhandenen
oder einer a¨hnlichen Bewertung durch eine Ethikkommission ko¨nnen anschließend
Einflu¨sse von Geschlecht, Alter, Hirnfunktion oder anderen nicht krankheitsbedingten
Effekten auf die Retardation bewertet werden. Durch Parameteranpassung sollte ver-
sucht werden die Sensitivita¨t der Messungen zu verbessern, um damit beispielsweise
Unterschiede im mechanischen Verhalten von grauer und weißer Substanz abbilden
zu ko¨nnen.
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Die Untersuchung potentiell erkrankter Personen oder Patienten mit klarem Befund
ist nur nach entsprechendem Ethikantrag und positiver Bewertung mo¨glich. Der
Vergleich zu gesunden Probanden wird zeigen, ob Krankheiten auffa¨llige Signaturen
in Einzelbildern oder dem zeitlichen Verhalten der Deformation erzeugen und damit
die Mo¨glichkeit zu einer verbesserten Diagnose bieten.
Weiter scheint die Untersuchung von bislang nur unzureichend verstandenen Krank-
heiten wie beispielsweise Migra¨ne oder Kopfschmerzen nach erho¨htem Alkoholkonsum
sehr interessant zu sein [Goad02; Bart10; Haas06].
Die Angabe quantitativer Werte setzt die Kenntnis der genauen Relativbewegung sowie
der Anregung voraus. Sind diese durch Rekonstruktion der Trajektorien aller Volumen-
elemente und Vorgabe der Absenkung bekannt, ko¨nnen durch Computersimulationen
und einem geeigneten Materialmodell fu¨r jedes Volumenelement quantitative Material-
parameter berechnet werden. Umgekehrt ko¨nnen Simulation und Materialmodelle
dadurch u¨berpru¨ft werden, dass Vorhersage und resultierende Deformation miteinander
verglichen werden.
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Zusammenfassung
In dieser Arbeit wird eine Methode pra¨sentiert, welche die ortsaufgelo¨ste Untersuchung
viskoelastischer Eigenschaften von Hirngewebe ermo¨glicht.
Es werden drei Prototypen und deren elektropneumatische Ansteuerung beschrieben,
mit deren Hilfe der Kopf freiwilliger Probanden innerhalb einer MRT-Kopfspule um
bis zu drei Millimeter abgesenkt werden kann. Wa¨hrend der Absenkung wird das
Gleichgewicht aus wirkender Gravitationskraft und Ru¨ckstellkra¨ften des Gewebes
gesto¨rt, sodass es zu einer Deformationsbewegung in einen neuen Gleichgewichts-
zustand kommt. Nach Erreichen der unteren Position und Wiederherstellung der
urspru¨nglichen Kra¨fte, folgt eine Ru¨ckdeformation in den Ausgangszustand.
Die Relativbewegungen innerhalb des Gehirns enthalten implizite Informationen
u¨ber die mechanische Kopplung des Gewebes und ko¨nnen mit Hilfe einer bewegungs-
sensitiven MRT-Sequenz abgebildet werden. Der zeitliche Verlauf kann durch Variation
des zur Sequenz relativen Absenkzeitpunktes untersucht werden.
Am Beispiel eines Prototypen wird der Einfluss einiger Einstellmo¨glichkeiten auf die
Absenkbewegung untersucht und diskutiert. Es werden MRT-Phasenbilder pra¨sentiert,
welche ohne weitere Bearbeitung eine qualitative Unterscheidung von Hirnflu¨ssig-
keit und Hirngewebe ermo¨glichen. Messungen zu verschiedenen Absenkzeitpunkten
zeigen den Verlauf der Deformation und Ru¨ckdeformation. Durch Auswertung des
zeitlichen Verhaltens einzelner Volumenelemente wird gezeigt, dass Unterschiede
in der lokalen, viskoelastischen Kopplung zu verschiedenen Bewegungsprofilen fu¨h-
ren.
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Probandeninformation 
zum Experiment der Studie 
„Untersuchung elastischer Eigenschaften des Gehirns“ 
 
Liebe(r) Versuchsteilnehmer(in), 
 
wir bitten Sie an unserer Studie teilzunehmen. Im Folgenden möchten wir Sie über den 
Ablauf des wissenschaftlichen Experiments „Untersuchung elastischer Eigenschaften des 
Gehirns“ informieren. Bitte lesen Sie sich diese Informationen aufmerksam durch. Wenden 
Sie sich bitte an uns, falls Sie noch Fragen haben. 
Im Rahmen der Studie soll eine neuartige Aufnahmetechnik untersucht werden, welche eine 
Abbildung der elastischen Eigenschaften innerhalb des Kopfes ermöglicht. 
 
Ihre Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können jederzeit Ihr Einverständnis 
zurücknehmen oder den Versuch jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen. 
Dadurch wird Ihnen kein Nachteil entstehen. Die gewonnenen MRT-Daten werden auf 
Ihren Wunsch nach Abschluss der Studie vernichtet. 
 
Ziel des Experimentes  
Mit diesem Experiment soll eine neuartige Methode der Bildaufnahme an einem 
Magnetresonanztomographen (MRT) getestet werden. Mit den elastischen Eigenschaften 
wird so eine neue Messgröße aufgenommen, welche einen hohen diagnostischen Wert für 
eine Vielzahl von Krankheiten verspricht. Zunächst soll aber untersucht werden, wie sich 
diese neue Messgröße bei verschiedenen Probanden verhält. 
Die Teilnahme an diesem Experiment ist mit keinem direkten Nutzen für Sie 
verbunden. 
 
Kurzübersicht 
In diesem Experiment werden MRT-Aufnahmen Ihres Kopfes gemacht. Bei einigen der 
Aufnahmen wird der Kopf zuvor um 1-3 mm angehoben und im freien Fall fallen gelassen. 
Auf Grund der geringen Höhe und einer speziellen Auflage ist der Fall nur leicht spürbar und 
nicht schmerzhaft. 
Nach der Landung benötigt das Gehirn eine kurze Zeit, um in die Ausgangslage zurück zu 
kehren. Die Art dieser Rückbewegung ist ein Indikator für die Festigkeit des Gehirns und wird 
mit Hilfe einer bewegungssensitven MR-Sequenz aufgezeichnet. 
 
Konkreter Ablauf 
Während der Messung liegen Sie in Rückenlage auf der MRT-Liege und der Kopf ruht auf 
einem speziellen Vakuumkissen, welches sich genau Ihrer Kopfform anpasst. Unter Ihrem 
Kopf befindet sich eine Apparatur, vor allem bestehend aus zwei Luftschläuchen, welche 
Ihren Kopf geführt um 1-3 mm anheben und senken kann, indem die Luftschläuche mit Luft 
gefüllt und wieder entleert werden. Diese Bewegung erfolgt synchron zu einer MR-Sequenz, 
welche die Bewegung Ihres Gehirns nach der Landung misst. Die Bewegung des Gehirns 
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befindet sich im Mikrometer-Bereich (ungefähr die Breite eines Haares). Weitere Aufgaben 
müssen Sie nicht übernehmen. 
Während der Messung haben Sie einen Notfallball in der einen Hand, mit dem Sie das 
Personal rufen können. Auf Ihr Signal hin, wird die Untersuchung umgehend abgebrochen 
und das Personal kommt zu Ihnen. In der anderen Hand haben Sie ein Ventil, mit dem Sie 
die Luftzufuhr und damit jegliche Bewegung Ihres Kopfes sofort unterbrechen können. 
Darüber hinaus ist die Apparatur bauartbedingt derart begrenzt, dass sowohl größere als 
auch häufigere und schnellere Bewegungen im Falle eines technischen Fehlers nicht 
möglich sind. 
 
Technische Beschreibung der Apparatur 
Die Apparatur mit der Ihr Kopf gehoben und abgesenkt wird besteht im Wesentlichen aus 
einer in die Empfangsspule des MRT eingepassten Kunststoffschale, auf der Ihr Kopf 
aufliegt. Darunter befinden sich Luftschläuche, welche mit Luft gefüllt werden können und so 
zu einer Anhebung des Kopfes führen. Wird die Luft daraus wieder evakuiert, wird damit 
auch der Kopf wieder gesenkt. Die Ansteuerung erfolgt mit Hilfe einer Schaltung aus 
Standard-Laborgeräten. Die Bewegung wird optisch in Echtzeit überwacht. Für den Fall 
technischen Versagens sind Sie durch mehrere Druckbegrenzer geschützt, welche Netz- 
und Anwender-unabhängig reagieren. 
Das verwendete Gerät ist ein Prototyp aus Eigenherstellung und besitzt daher keine CE-
Zertifizierung. 
 
Kernspintomographie (MRT) 
Während der Untersuchung wird ein Bildsignal gemessen, das von einer geringen Bewegung 
des Gehirns abhängig ist. Aus dem Vergleich verschiedener Bewegungsgeschwindigkeiten 
kann ein Rückschluss auf die elastischen Eigenschaften von Hirnarealen gezogen werden. 
 
Die Kernspintomographie ist ein modernes Verfahren, das eine Darstellung von 
Gehirnstrukturen und Aktivierungsänderungen im Gehirn erlaubt. Sie arbeitet mit einem 
starken Magnetfeld und zusätzlichen Anregungsimpulsen. Diese sind nach heutigem 
Wissensstand für den menschlichen Körper unschädlich. Röntgenstrahlen und Kontrastmittel 
werden nicht eingesetzt. 
 
Nicht an der Studie teilnehmen dürfen Sie, wenn einer der folgenden Punkte auf Sie zutrifft: 
- Schwangerschaft 
- Tragen einer Kupferspirale zur Schwangerschaftsverhütung 
- Metall-Implantate im Körper 
- Tragen metallischer (magnetischer) und nicht entfernbarer Schmuckstücke, 
- Tätowierungen oder Kosmetika 
- Angst vor engen Räumen (Klaustrophobie) 
- Einnahme zentralnervös wirksamer Medikamente 
- Alter unter 18 Jahren 
- neurologische oder psychiatrische Erkrankungen 
- reduzierter gesundheitlicher Allgemeinzustand 
 
Die einzelnen Punkte werden noch genauer in dem beiliegenden Fragebogen erfasst. 
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Mögliche Risiken 
 
- Die Geräte machen während der Untersuchung laute Klopfgeräusche, gegen die Sie einen 
Hörschutz erhalten. Trotzdem werden diese Geräusche von manchen Probanden als 
unangenehm empfunden. 
 
- Während der Untersuchung liegen Sie in einer relativ engen Röhre und sollen sich 
möglichst wenig bewegen. Auch bei Personen, bei denen zuvor keine Angst vor engen 
Räumen bekannt ist, kann dies zu unangenehmen Empfindungen bis hin zur Panik führen. 
 
- Die Anregungsimpulse können zu einer geringfügigen Erwärmung der Körpertemperatur 
und damit zu Wärmeempfindungen führen. Auch Erregungen von Nerven mit 
Missempfindungen wie Kribbeln in einzelnen Körperteilen kommen vereinzelt vor. 
 
- Die Bewegung Ihres Kopfes kann, obwohl sie gering ist, zu Unwohlsein führen. 
 
 
Bitte beachten Sie ferner: 
Da bei dieser Studie eine Aufnahme des Kopfes gemacht wird, ist es möglich, dass dabei 
zuvor nicht bekannte Veränderungen im Bereich des Gehirns oder der übrigen Strukturen 
des Kopfes entdeckt werden. Harmlose Auffälligkeiten, die keine medizinische Bedeutung 
haben, sind dabei relativ häufig (bis zu 40%). Krankhafte Veränderungen, die eine weitere 
Abklärung erfordern sind seltener (in verschiedenen Untersuchungen zwischen 1 und 8%). 
Sollten wir bei der Untersuchung bei Ihnen auf eine Auffälligkeit stoßen, gehen wir wie folgt 
vor: 
1.) Wir besprechen die Aufnahmen mit einem radiologischen Facharzt. 
2.) Sollte dieser einen weiteren Abklärungsbedarf feststellen, so werden wir Ihnen eine 
entsprechende Empfehlung mitteilen. 
 
Prinzipiell ist vorstellbar, dass festgestellte krankhafte Veränderungen weit reichende 
Konsequenzen haben (z.B. eine medizinische Behandlung erforderlich machen oder bei 
Versicherungen im Rahmen einer Gesundheitsprüfung angegeben werden müssen). Sollten 
Sie mit der Mitteilung von krankhaften Auffälligkeiten daher nicht einverstanden sein, ist eine 
Teilnahme an dieser Studie nicht möglich. Da es sich bei dieser Studie nicht um eine 
medizinisch-diagnostische Untersuchung handelt, ist nicht gewährleistet, dass krankhafte 
Veränderungen zuverlässig entdeckt werden. 
 
Datenschutz 
Die kernspintomographischen Datensätze werden in einer MRT-Datenbank pseudonymisiert 
erfasst. Dazu wird jedem Probanden eine individuelle Nummer zugeordnet, welche den 
MRT-Datensätzen eindeutig zugeordnet ist. In einer weiteren Datenbank sind die Namen der 
Probanden sowie die Probandennummer registriert. Der Zugang zu dieser Datenbank ist nur 
dem untersuchenden Arzt über ein individuelles Passwort möglich. Sollte der Proband die 
Löschung seines Datensatzes aus der Datenbank wünschen, kann der komplette Datensatz 
aus der Datenbank unwiderruflich gelöscht werden. Eine Zuordnung der MRT-Daten zu einer 
bestimmten Person und damit zu klinischen oder demographischen Angaben ist so dann 
nicht mehr möglich. Die gewonnenen Daten und das Untersuchungsmaterial werden auf 
ihren Wunsch nach Abschluss der Studie vernichtet. Ein Zusammenhang zwischen den 
Ergebnissen der Studie und den einzelnen Studienteilnehmern ist nicht herstellbar.  
 
Aufwandsentschädigung 
Anhang
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Die Teilnahme an diesem Experiment ist freiwillig und wird nicht vergütet. Eine 
Aufwandsentschädigung wird nicht gezahlt. 
 
Versicherung 
Zuletzt müssen wir Sie noch darauf hinweisen, dass für die Teilnahme an dieser Studie keine 
spezielle Versicherung für die Teilnehmer abgeschlossen wurde. Versicherungsschutz 
besteht daher nur im Rahmen der Haftpflichtversicherung der Universitätsklinik Bonn, d.h. 
wenn ein eventueller Schaden schuldhaft durch einen unserer Mitarbeiter verursacht wurde. 
 
 
Wir wollen, dass es Ihnen während und nach der Untersuchung gut geht. Wenn Ihnen 
irgendetwas unangenehm ist, Sie etwas nicht verstehen oder genauer wissen wollen, 
informieren Sie uns bitte und fragen umgehend nach.  
 
 
Für Rückfragen stehen zur Verfügung: 
Dr. Klaus Fließbach (Klinik für Epileptologie, Universität Bonn) 
Prof. Dr. Karl Maier (Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik, Universität Bonn) 
Prof. Dr. Bernd Weber (Center for Economics and Neuroscience, Universität Bonn) 
 
Kontaktadressen: 
Dr. Klaus Fließbach                                           
Klinik für Epileptologie                               
Universität Bonn                                 
Sigmund-Freud-Str 25                              
53127 Bonn                                            
Telefon 0228 / 6885-264 
 
 
Prof. Dr. Karl Maier 
Helmholtz-Institut für Strahlen- und 
Kernphysik 
Nussallee 14-16 
53115 Bonn 
Telefon 0228 / 73-2380 
Prof. Dr. Bernd Weber 
Center for Economics and 
Neuroscience 
Nachtigallenweg 86 
53127 Bonn 
Telefon 0228 / 73-8290 
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Glossar
Arachnoidea Die mittlere, spinngewebsartige Hirhaut.
CSF Liquor cerebrospinalis oder Hirnflu¨ssigkeit.
Dignita¨t Wertigkeit von Tumoren: benigne (gutartig) oder maligne (bo¨sartig).
Dura Mater Die a¨ußere, harte Hirnhaut.
Falx cerebri Ausbildung der Dura mater zwischen den Hemispha¨ren.
FOV Field of View = Gesichtsfeld.
GFK Glasfaserversta¨rkter Kunststoff.
Hemispha¨ren Gehirnha¨ften.
Invasiv Untersuchung/Behandlung mit Eindringung in den Ko¨rper.
In vitro Außerhalb der natu¨rlichen Umgebung,
”
im Glas“.
In vivo
”
Im lebenden Ko¨rper“.
Koronal ...wird der Ko¨rper in vordere und hintere Ha¨lfte geteilt.
MRE Magnetresonanz-Elastographie.
Nichtinvasiv Untersuchung/Behandlung ohne Eindringung in den Ko¨rper.
Palpation Abtastung.
Pia mater Die innere, du¨nne Hirnhaut.
PMMA Polymethylmethacrylat.
POM Polyoxymethylen.
Retardation Zeitlich verzo¨gerte Deformation und Ru¨ckdeformation.
ROI Region of Interest = Bereich von Interesse.
Sagittal ...wird der Ko¨rper in linke und rechte Ha¨lfte geteilt.
Transversal ...wird der Ko¨rper in obere und untere Ha¨lfte geteilt.
Ventrikel Produktionsort der CSF innerhalb des Gehirns.
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